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AHA American Heart Association 
B0 statisches Magnetfeld 
CFR Koronarreserve (Coronary Flow Reserve) 
CER Contrast Enhancement Ratio 
CNR Kontrast-Rausch-Verhältnis (Contrast-to-Noise-Ratio) 
EKG Elektrokardiogramm 
EPI Echoplanare Bildgebung (Echo Planar Imaging) 
F0 Resonanzfrequenz 
FLASH Gradienten-Echo-Sequenz mit Spoiler (Fast Low Angle Shot, Synonym: 
T1-FFE) 
 
FOV Bildfeld (Field of View) 
FSE schnelle Spin-Echo-Sequenz (Fast-Spin-Echo) 
Gd-DTPA Gadolinium-Diethylentriaminpentaessigsäure (Gadolinium diethylenet-
riamine pentaacetic acid) 
 
GRAPPA k-Raum basierte Methode der parallelen Bildgebung (Generalized Auto-





IR Phasensensitive Sequenz mit einem vorgeschalteten Inversionspuls (In-
version Recovery) 
 
KHK Koronare Herzkrankheit 
KM Kontrastmittel 
M0 Gleichgewichtsmagnetisierung in Richtung des B0-Feldes 
MR, MRT Magnetresonanz, Magnetresonanztomographie/-tomogramm 






PTCA perkutane transluminale koronare Angioplastie 
ROI Ausgewählte Bildregion (Region of Interest) 
RR Dauer eines Herzschlages 
SAR Spezifische Absorptionsrate 




SMASH k-Raum basierte Methode der parallelen Bildgebung (Simultaneous Ac-
quisition Of Spatial Harmonics) 
 
SNR Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise-Ratio) 
SPECT Single-Photon-Emissionscomputertomographie 
SR Saturation Recovery 
SSFP Gradienten-Echo-Sequenz ohne Spoiler (Steady State Free Precession) 
T Tesla 
T1 Longitudinale oder Spin-Gitter-Relaxationszeit 
T1-FFE Gradienten-Echo-Sequenz mit Spoiler: Fast Field Echo (Synonym: 
FLASH) 
 
T2 Transversale oder Spin-Spin-Relaxationszeit 
T2* effektive transversale Relaxationszeit 
TE Echozeit  
TFE schnelle Gradienten-Echo-Sequenz (Turbo Field Echo, Synonym: TFL) 
TFL schnelle Gradienten-Echo-Sequenz (turboFLASH, Synonym: TFE) 
TI Vorpulsverzögerungszeit (Inversion Time) 
TR Repetitionszeit 




1.  Einleitung 
 
 
Die ischämische Herzkrankheit ist – nach den Krebserkrankungen – die zweithäufigste Todesur-
sache in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland (Statistisches Bundesamt [Hrsg], 
2007). In den westlichen Industrienationen steht die ischämische Herzkrankheit trotz der Fort-
schritte auf den Gebieten der Diagnostik und Therapie weiterhin als Ursache an der Spitze der 
Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken (WHO, 2007). Den „Goldstandard“ der apparativen Diag-
nostik der Koronaren Herzkrankheit (KHK) bildet die Koronarangiographie, mit der Stenosen der 
Koronargefäße morphologisch beurteilt werden können. Im Jahr 2004 wurden in Deutschland 
711607 diagnostische Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt, in etwa 38 % der Fälle erfolgte 
dabei zugleich die Therapie in Form einer Koronarintervention z. B. der perkutanen translumina-
len koronaren Angioplastie (PTCA) (van Buuren F et al., 2006). 
Die hohe Anzahl an nicht-therapeutischen koronarangiographischen Eingriffen ist ein wesentli-
cher Anreiz für die Suche nach alternativen diagnostischen Methoden mit geringerer Invasivität 
und konsekutiv reduzierten potentiellen Komplikationen. Möglichkeiten dazu bieten z. B. Stress-
echokardiographie, Positronen-Emissions- (PET) und Magnetresonanztomographie (MRT). Diese 
Verfahren erlauben zudem eine Einschätzung der funktionellen Relevanz von Gefäßstenosen, da 
sich Herzmuskelmotilität bzw. -durchblutung darstellen lassen.  
Seit Beginn der 90er-Jahre wurden große technische Fortschritte auf dem Gebiet der myokardia-
len MRT-Perfusionsbildgebung erzielt: So werden mit speziellen Magnetresonanz-
Bildgebungssequenzen („first-pass“-Sequenzen) in Kombination mit MRT-Kontrastmitteln sehr 
gute Ergebnisse im Detektieren minderperfundierter Areale des Myokards erreicht. Die Bezeich-
nung „first pass“-Sequenz beschreibt, dass die Signalakquisition zum Zeitpunkt der ersten Passa-
ge des MRT-Kontrastmittels durch das Myokard stattfindet. 
Die Vorteile der MRT-Perfusionsbildgebung sind zudem geringe gesundheitliche Risiken, hohes 
räumliches und zeitliches Auflösungsvermögen, fehlende Strahlenbelastung und die Möglichkeit, 
Untersuchungen in Ruhebedingung und unter pharmakologisch induzierter Stressbelastung des 
Herzmuskels durchzuführen. 
 Bislang werden MRT-gestützte kardiale Perfusionsstudien fast ausschließlich an MRT-Systemen 
mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla (T) durchgeführt. Das räumliche Auflösungsvermögen ist da-
bei auf ca. 3x3 bis 4x4 mm2 beschränkt. Dies trägt zu Bildartefakten (z. B. Partialvolumen-
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Effekte) und ungleichmäßiger Kontrastverstärkung bei. Zudem bestehen Hinweise auf ein ver-
mehrtes Auftreten sogenannter „dark rim“ Bildartefakte bei niedrigen Bildauflösungen, Gesamt-
bildqualität und diagnostische Auswertbarkeit der „first-pass“-Perfusionsmessungen werden da-
durch beeinträchtigt. 
Von den technischen Entwicklungen in der Hochfeld-Bildgebung (Feldstärke > 2 Tesla) profitiert 
– neben anderen – auch die kardiologische MRT-Bildgebung: So steigt das Signal-Rausch-
Verhältnis (Signal-to-Noise-Ratio, SNR) mit Erhöhung der magnetischen Feldstärke. Der SNR-
Gewinn ermöglicht prinzipiell die Verbesserung des räumlichen Auflösungsvermögens, welches 
in der kardialen Diagnostik von großer Bedeutung ist. Des Weiteren kann aufgrund der Verlänge-
rung longitudinaler Relaxationszeiten (T1) mit steigender Feldstärke bei Verwendung von T1-
verkürzenden MR-Kontrastmitteln ein verbesserter Kontrast in „first-pass“-Perfusionsmessungen 
erwartet werden. Insgesamt bietet der Einsatz von Hochfeld-MRT-Geräten also Optionen zur 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Qualität MRT-gestützter Bildgebung in der kardiovas-
kulären Diagnostik. Andererseits treten bei höheren Feldstärken charakteristische Einschränkun-
gen z. B. im Sinne verstärkter Artefaktsichtbarkeit und höherer Energieabgabe auf. 
Vorläufige Ergebnisse einer Probandenstudie zeigen wie erwartet verbesserte Kontraste in myo-
kardialen „first-pass“-Perfusionsuntersuchungen bei 3 Tesla im Vergleich zu 1,5 Tesla (Araoz et 
al., 2005) Die Durchführbarkeit räumlich hochauflösender, kardialer MRT-„first-pass“-






2.  Ziel  
 
 
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Evaluation einer neuen räumlich hochauflösenden Kont-
rastmittel-verstärkten MRT-Sequenz zur Darstellung der myokardialen Perfusion bei 3 Tesla im 
Vergleich zu einer Standard-Perfusionsuntersuchung bei 1,5 Tesla in einem Probandenkollektiv.  
 
Hypothese der Studie war, dass die Investition des höheren Signal-zu-Rausch Verhältnisses bei 3 
Tesla in eine verbesserte räumliche Auflösung der Perfusionssequenz zu einer verbesserten Bild-
qualität und Reduktion von Partialvolumen-Effekten und subendokardialen „dark rim“ Artefakten 
führt.  
 
Des Weiteren war es geplant, die Bildkontraste der Perfusionssequenzen bei 3 Tesla und 1,5 Tes-




3.  Hintergrund  
 
 
3.1. Pathophysiologie der Koronaren Herzkrankheit 
 
Im menschlichen Herz besteht unter physiologischen Bedingungen ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen myokardialem Sauerstoffverbrauch und arterieller Sauerstoffversorgung, welche durch 
den Blutfluss in den Koronararterien gewährleistet wird.  
Die Determinanten des kardialen Sauerstoffverbrauchs (O2-Verbrauch) sind im Wesentlichen 
Herzmasse, Ventrikelwandspannung und Inotropie. Die Ventrikelwandspannung ist eine Funkti-
on der Vorlast, d. h. des enddiastolischen, linksventrikulären Volumens. Der Anstieg der Ventri-
kelwandspannung führt zur Zunahme der Herzarbeit (Rooke et al., 1982). 
Die Sauerstoffversorgung des Herzens ist abhängig von der Sauerstoffkonzentration des arteriel-
len Blutes und dessen Flussvolumen pro Zeiteinheit. Das Flussvolumen des Blutes in den Koro-
nararterien beträgt beim Menschen in Ruhe ungefähr 4% des gesamten kardialen Pumpvolumens. 
Im linken Ventrikel ist die Durchblutung des Herzmuskels weitgehend auf die diastolische Phase 
beschränkt, da der systolische Kompressionsdruck den Gefäßwiderstand in den Koronararterien 
erhöht, insbesondere in den subendokardialen Ausläufern. Dagegen wirkt als treibende Kraft der 
Fließgeschwindigkeit (und somit des O2-Volumens pro Zeiteinheit) der diastolische Blutdruck. 
Die Sauerstoffausschöpfung des Herzmuskels in Ruheaktivität ist mit 70% – im Gegensatz zum 
Skelettmuskel – hoch, ein erhöhter Sauerstoffbedarf z. B. bei körperlicher Belastung muss daher 
zusätzlich durch gesteigerte Durchblutung kompensiert werden. Dabei spielt der Gefäßwandtonus 
der als „Widerstandsgefäße“ bezeichneten Arteriolen im Herzmuskel (Durchmesser <300µm) 
eine wichtige Rolle (Uren et al., 1996). Dieser Gefäßwandtonus wird durch ein komplexes Sys-
tem durchblutungsaktiver Faktoren (metabolisch, Endothel-vermittelt, neurohumoral) reguliert: 
Dadurch wird zum einen der konstante Blutfluss in Ruhe, zum anderen die Steigerung des Blut-
flusses bei vermehrtem Sauerstoffbedarf gewährleistet. Das Gleichgewicht von Sauerstoffver-
brauch und -versorgung wird bei Belastung des Herzens hergestellt. Der Quotient aus maximal 
möglichem und in Ruhe vorliegendem koronarem Blutfluss wird als koronare Flussreserve (Co-
ronary Flow Reserve, CFR) bezeichnet. Mittels PET lässt sich in kardialen Perfusionsuntersu-
chungen die koronare Flussreserve bestimmen: An Herzen mit gesunden Koronargefäßen steiger-
te sich der Blutfluss um den Faktor 3–5, entsprechend einer CFR von 300-500% (Araujo et al., 
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1991; Bergmann et al., 1989; Czernin et al., 1993; Sambuceti et al., 1993; Takahashi et al., 2003; 
van Buuren F et al., 2006). 
Dem Krankheitsbild der KHK liegen pathogenetisch verengte Koronargefäße zugrunde, die zu 
einer unzureichenden Blutversorgung des Myokards führen. In mehr als 90% der Fälle ist die 
Ursache eine Atherosklerose der großen epikardialen Koronararterien. Das Spektrum der klini-
schen Manifestationen umfasst sowohl asymptomatische Zustände als auch stabile/instabile An-
gina Pectoris, chronische myokardiale Ischämie, Myokardinfarkt, ischämisch bedingte Herz-
rhythmusstörungen bis hin zum akuten Koronartod. Die Entstehung eines Flusswiderstandes im 
arteriellen Blutgefäß vermindert die zur Verfügung stehende Koronarreserve des Herzens gerade 
bei erhöhtem myokardialen Sauerstoffbedarf. Dabei ist das subendokardiale Myokard im inneren 
Drittel der Myokardwand besonders vulnerabel: Die hier verlaufenden Blutgefäße sind zum einen 
der erhöhten systolischen Wandspannung ausgesetzt, zum anderen kann das Gebiet (die „letzte 
Wiese“) nur unzureichend durch anatomische Gefäßkollateralen versorgt werden. Die longitudi-
nal verlaufenden Muskelschichten im Subendokard tragen zudem verstärkt zur systolischen 
Myokardverdickung bei und arbeiten unter erhöhter Sauerstoffausschöpfung (Sabbah et al., 
1981). Entsprechend sind sie als Erstes von einer Ischämie betroffen, so dass sich Infarkte von 
subendokardial nach epikardial ausbreiten (Reimer et al., 1979). Durch das Modell der „ischämi-
schen Kaskade“ wird die zeitliche Folge der pathologischen Vorgänge bei Myokardischämie be-
schrieben (Nesto et al., 1987): Der Stenose einer Koronararterie folgt die Minderperfusion, die 
metabolische Störung mit Relaxations- und Kontraktionsverminderung und der Anstieg des Fül-
lungsdruckes, schließlich Veränderungen im Elektrokardiogramm (EKG) und Angina pectoris.  
Die KHK-Diagnostik nimmt diese Vorgänge auf unterschiedlichen Stufen der Kaskade in den 
Fokus und bewertet das Ausmaß der Erkrankung unter morphologischen und/oder funktionellen 
Gesichtspunkten. Als diagnostischer „Goldstandard“ gilt bis heute die Linksherzkatheter-
/Koronarangiographie, die eine Darstellung der (evtl. atherosklerotisch veränderten) Koronararte-
rie ermöglicht. Die Gefäßstenose wird dargestellt, die Graduierung und funktionelle Beurteilung 
unterliegen jedoch einer hohen Intra- und Inter-Beobachter-Variabilität (Fisher et al., 1982; Lea-
pe et al., 2000). Im Bereich eines Stenosegrades von 50-70% des Gesamtdurchmessers kann die 
funktionelle Relevanz der Gefäßeinengung und die prognostische Bedeutung für den Patienten 
zudem nicht eindeutig bewertet werden (Gould et al., 1974). Bei Verengungen des Gefäßlumens 
um weniger als die Hälfte des Gesamtdurchmessers ist eine hämodynamische Beeinträchtigung 
unwahrscheinlich. Der Widerstand im Blutgefäß steigt stets im Verhältnis zum verbleibenden 
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Radius (r) des Lumens mit 1/r4. Die Länge, Form und Exzentrizität der atherosklerotischen Läsi-
on haben ebenso erheblichen Einfluss auf ihre funktionelle Relevanz (Di Carli et al., 1995; Kir-
keeide et al., 1986). Diese Faktoren können visuell in der Koronarangiographie in einigen Fällen 
nur unzureichend beurteilt werden. Zusätzlicher Nachteil ist der Einsatz von Röntgenstrahlung 
und die Invasivität des Verfahrens, die ein zwar geringes, aber nicht zu vernachlässigendes Risi-
ko für den Patienten mit sich bringt. So beschreiben West et al. (2006) in einer retrospektiven 
Studie (211.645 koronarangiographische Eingriffe) eine Komplikationsrate von 7,4/1000 mit 
einer Mortalität von 0,7/1000. 
Die Limitationen der Linksherzkatheter-/Koronarangiographie können durch verschiedene Me-
thoden der myokardialen Bildgebung überwunden werden. Neben den nuklearmedizinischen Ver-
fahren der PET, Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT) und der Kontrastmittel-
verstärkten Echokardiographie ist die kardiale MR-Perfusionsbildgebung als vielversprechende 
Alternative und Ergänzung auf diesem Gebiet etabliert. 
 
3.2. MRT-Bildgebung: Physikalischer Hintergrund  
 
Das grundlegende physikalische Prinzip der MRT-Bildgebung ist die magnetische Anregbarkeit 
und Resonanz bestimmter Atomkerne, wie sie 1946 von F. Bloch und E. Purcell in Festkörpern 
entdeckt und von P. Lauterbur 1973 für die bildgebende Diagnostik nutzbar gemacht wurde 
(Bloch, 1953; Lauterbur, 1973; Purcell et al., 1946). Atomkerne mit ungerader Anzahl an Nuk-
leonen besitzen einen Kerndrehimpuls (Spin) und somit ein magnetisches Moment. Für die medi-
zinische Bildgebung wird die Kernresonanz des Wasserstoffatoms (1H) genutzt, da dieses in fast 
allen Bereichen des menschlichen Körpers in großen Mengen vorhanden ist und eine hohe 
Nachweisempfindlichkeit aufweist. Zur Signalgenerierung wird durch das MRT-System ein ex-
ternes, statisches Magnetfeld (B0-Feld) erzeugt, dessen Feldstärke in der Einheit Tesla (T) ange-
geben wird. In Anwesenheit des B0-Magnetfeldes nehmen die magnetischen Momente der Atom-
kerne einen geordneten Zustand ein, die Drehachsen der einzelnen Protonen richten sich parallel 
oder antiparallel zu B0 aus, was Zuständen verschiedener Energien entspricht. Es entsteht ein 
geringer Überschuss an parallel ausgerichteten Spins im energieärmeren Zustand. Die in der 
MRT bildlich aufgelösten Volumina enthalten eine derart große Anzahl an Atomkernen (z. B. 
1023 pro ml Wasser), dass sich ein Überschuss der parallel ausgerichteten Spins makroskopisch 
als Magnetisierung bemerkbar machen kann. So entsteht eine zu B0 parallel ausgerichtete Gleich-
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gewichtsmagnetisierung M0 im untersuchten Bereich (Mulkern et al., 2000). Das Grundprinzip 
aller MRT-Messsequenzen zur Signalakquisiton ist die Einstrahlung eines schichtselektiven 
Hochfrequenz-Radiopulses (HF-Puls), mit der eine Auslenkung des M0-Nettovektors um einen 
bestimmten Winkel (Anregungs- oder Flipwinkel α°) erreicht wird. Unmittelbar danach kehrt der 
M0-Vektor zum B0-parallelen Zustand zurück. Dieser „Relaxation“ genannte Vorgang besteht aus 
zwei voneinander unabhängigen Komponenten: Die Zunahme der Längsmagnetisierung und Ab-
nahme der Quermagnetisierung zum ursprünglichen Zustand. Die dafür benötigten Zeiten sind 
charakteristisch für verschiedene Körpergewebe und werden als longitudinale und transversale 
Relaxationszeit (T1 und T2) bezeichnet. Während der Relaxation wird die durch Kernresonanz 
eingebrachte Energie abgegeben und in den Empfangsspulen eine Spannung induziert: das MR-
Signal. Es wird durch weitere, schwächere, durch Gradientenspulen erzeugte Magnetfelder in den 
verbleibenden zwei Bildachsen durch Frequenz- und Phasenkodierung einer Position zugeordnet. 
Durch den mathematischen Algorithmus der Fourier-Transformation wird aus dem MRT-Signal 
der Beitrag der kodierten Einzelfrequenzen herausgefiltert, und der Rohdatensatz in einem Ho-
logramm (dem k-Raum) Zeile für Zeile gespeichert. Schließlich werden die Daten des k-Raumes 
durch inverse Fourier-Transformation zum Bildschirmbild rekonstruiert. Das individuelle Design 
jeder MR-Messsequenz erlaubt die Einstellung der Bildparameter (Auflösung, Kontrast, etc.) 
durch die Wahl von Anregungswinkel, Repetitions- und Echozeit (TR und TE), etc. 
Seit Beginn der 80er-Jahre stehen 1,5-T-MRT-Systeme kommerziell zur Verfügung und bilden 
heute den Feldstärkenstandard in der klinischen Anwendung. Eine Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit wird insbesondere im Hinblick auf das räumliche und zeitliche Auflösungsvermögen 
gewünscht. Die physikalischen Leistungsgrenzen der MRT-Gradienten- und Empfangsspulen bei 
1,5 Tesla sind jedoch ein limitierender Faktor. Daher werden seit einigen Jahren vermehrt höhere 
(>2 T) Feldstärken in den Fokus der wissenschaftlichen Weiterentwicklung genommen. Nachdem 
sich die Vorteile höherer Feldstärken experimentell bestätigten und offensichtlich wurde, dass 
von ihnen per se keine direkte Gefährdung ausgeht, hob die US-amerikanische Food and Drug 
Administration (FDA) 1997 die bisherige Sicherheitsgrenze von 2 Tesla auf 4 Tesla an. Seitdem 
sind 3-T-MRT-Systeme für den klinischen Einsatz verfügbar. Die neurologische MRT-
Bildgebung ist hierbei ein vorrangiges und intensiv beschriebenes Einsatzgebiet auf dem deutli-
che Vorteile der MRT-Bildgebung bei 3 Tesla nachgewiesen wurden (Lanfermann et al., 2006). 
Die Ursache der verbesserten Bildgebungseigenschaften ist im veränderten Signalverhalten bei 3 
Tesla zu finden: Im Zustand eines thermodynamischen Gleichgewichts lässt sich unter dem pola-
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risierenden Einfluss eines externen Magnetfeldes B0 das Verhältnis der Orientierungsrichtungen 
magnetischer Momente (parallel oder antiparallel zu B0) anhand der Boltzmann-Statistik be-
schreiben. Danach erhöht sich die Differenz zwischen den beiden Zuständen proportional zu B0. 
Es folgt ein Anstieg der Gleichgewichtsmagnetisierung M0, beschrieben durch:  
Tk   π8
Bh  n γ
 = M 00  
 
Die Variablen n (Anzahl der beobachteten Kerne mit Dipolmoment), γ (gyromagnetisches Ver-
hältnis des Kerns), h (Plancksches Wirkungsquantum), k (Boltzmann-Konstante) und T (absolute 
Temperatur) können als konstant angenommen werden, da sie sich bei in-vivo-Untersuchungen 
(1H-Atome bei 37°C) kaum verändern lassen, so dass ein Verhältnis M0 ~ B0 angenommen wer-
den kann.  
Das in den Empfangsspulen induzierte Signal (S) ist proportional zur Gleichgewichtsmagnetisie-
rung und der Lamorfrequenz (ω0) der untersuchten Probe: 
S ~ ω0 M0 
Die Lamorfrequenz beschreibt die Frequenz der Kernspin-Rotation (Präzession) mit einer parallel 
zu 0B
r
 verlaufenden Rotationsachse: 
ω0 = γ B0 
Damit ergibt sich für die Feldabhängigkeit des Signals folgende Proportionalität: 
S ~ B02 
 
Im Idealfall ist also während der Datenakquisition bei 3 Tesla im Vergleich zu 1,5 Tesla ein vier-
fach höheres Signal zu erwarten (Lin et al., 2003; Semmler W, 2002; Ladd, 2007). Diese Überle-
gung stellt das Hauptargument der Entwicklung von MRT-Systemen mit hohen Feldstärken dar. 
Ausgehend von den veränderten Signaleigenschaften bei 3 Tesla treten Veränderungen weiterer 
Messparameter als Determinanten der MRT-Bildgebung ein. Dadurch kommt es bei 3 Tesla zu 
Veränderungen des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR), des Gewebekontrastes, der potentiell 
erreichbaren räumlichen und zeitlichen Auflösung sowie des Verhaltens von Signalartefakten. 
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Diese Faktoren haben entscheidenden Einfluss auf die Qualität des rekonstruierten Bildschirm-
bildes und stehen in einem engen Abhängigkeitsverhältnis. Bei der Einstellung der Messsequenz-





Das in der MRT-Bildgebung akquirierte Signal setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Das 
durch die Kernresonanz der 1H-Protonen generierte Signal und das so genannte Rauschen. Letzte-
res entsteht durch elektromagnetisches Rauschen aufgrund der thermisch bedingten Bewegung 
geladener Partikel (Brownsche Molekularbewegung) und aufgrund von geringen Anomalien der 
Messelektronik (B0-Inhomogenitäten, magnetspuleneigenes Rauschverhalten etc.). Das Rausch-
signal kann teilweise durch Optimierung der Spulengröße und Empfängerfrequenzbandbreite 
eingeschränkt werden. Das Verhältnis von Signal zu Rauschen bezogen auf das einzelne Raum-
element wird als Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise-Ratio, SNR) bezeichnet. Es wird 
durch den Quotienten aus Signalintensität (SI) in der gemessenen Fläche und der Standardabwei-
chung der Signalintensität außerhalb des abgebildeten Körperteils bestimmt. Eine niedrige SNR 
führt zu einem Bildeindruck, der als „körniger“ beschrieben werden kann.  
Die SNR verhält sich in Abhängigkeit von folgenden Parametern der Messsequenz: Voxelvolu-
men (i.e. akquiriertes Signalvolumen mit den räumlichen Dimensionen x, y, z), Anzahl der Sig-
nalmittelungen und Gesamtmesszeit, die wiederum wesentlich durch die Repetitions-, Echo-, und 
Vorpulsverzögerungszeit(TR, TE, TI) bestimmt wird: 
 
zeitGesamtmess×∝ elungenSignalmittder  Anzahl∆x∆y∆zSNR
 
 
 (Epstein, 2001). Eine Verkürzung der Messzeit geht also mit einer Verringerung der SNR einher, 
die z. B. durch eine Vergrößerung der Pixeldimensionen (∆x∆y∆z ) kompensiert werden müsste. 
Weiterhin wird die SNR vom Typ der Messsequenz und dem gewählten Anregungswinkel be-
einflusst.  
Wie oben erwähnt nimmt das MRT-Signal quadratisch zu B0 zu. Da das Signalrauschen propor-
tional zur Feldstärke linear ansteigt, resultiert der Anstieg des MRT-Signals bei höherer Feldstär-
ke nicht in einer gleichartigen Zunahme der SNR. Vielmehr ist beim Übergang von 1,5 Tesla zu 3 
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Tesla mit einem Anstieg der SNR um etwa 100% zu rechnen, wie es theoretisch formuliert (Hoult 
et al., 2000; Ocali et al., 1998) und anhand experimenteller Phantommessungen (Otazo et al., 
2006; Vaughan et al., 2001) bestätigt werden konnte.  
Messungen an Probanden zeigten allerdings nicht nur für die neurologische, sondern auch für die 
kardiale MRT-Bildgebung einen SNR-Gewinn (1,5T vs. 3T) von etwas weniger als 100%. 
(Hinton et al., 2003; Wen et al., 1997; Hinton et al., 2003). Gründe hierfür sind zum einen verlän-
gerte longitudinale Relaxationszeiten (Bottomley et al., 1984) und verstärkte magnetische Wech-
selwirkungen zwischen Gewebe und B0-Feld bei 3 Tesla, die B0-Inhomogenitäten und ein ver-
stärktes Rauschsignal verursachen (Wen et al., 1997).  
Trotz dieser Einschränkungen sind für die 3-Tesla-MRT-Bildgebung im Vergleich zu 1,5 Tesla 
deutliche SNR-Gewinne ermittelt worden, u. a. für die peripher-vaskuläre (Leiner et al., 2003), 
neurologische (Bernstein et al., 2001; Campeau et al., 2001) und kardiale (Hinton et al., 2003; 
Noeske et al., 2000; Wen et al., 1997) MRT-Bildgebung. Untersuchungsmethoden, die durch die 




Gemeinsam mit der SNR ist ein hohes Konstrast-Rausch-Verhältnis zur visuellen Differenzierung 
von regelrecht perfundiertem und minderperfundiertem Myokard notwendig (Lauerma et al., 
1997). Zudem wird in der diagnostischen Auswertung von „first-pass“-Perfusionssequenzen der 
Grad der Übereinstimmung zwischen verschiedenen Untersuchungen verbessert (Muhling et al., 
2001). 
(Gewebe-)Kontraste im rekonstruierten Bildschirmbild werden durch Signaldifferenzen einzelner 
Körpergewebe (mit unterschiedlichen Relaxationseigen-schaften) erzeugt. Diese lassen sich 
durch die Auswahl von Sequenztyp und -parametern (TE, TR, TI, Anregungswinkel) beeinflus-
sen. Mit dem Übergang zu 3 Tesla verändern sich die gewebespezifischen Relaxationszeiten mit 
unterschiedlicher Ausprägung (Bottomley et al., 1984). Aus theoretischen Berechnungen und 
experimentellen Messungen ergibt sich für die meisten biologischen Gewebe eine Verlängerung 
der longitudinalen Relaxationszeit in Abhängigkeit der chemischen und physikalischen Umge-
bung der Wasserstoffatome im Gewebe (Fullerton et al., 1984). Makro- und mikroskopische 
Magnetfeldinhomogenitäten nehmen durch die Feldabhängigkeit lokaler Magnetisierungsgradien-
ten (Suszeptibilitätsgradienten) proportional zur B0-Feldstärke zu, sodass sich vor allem die effek-
tive Relaxationszeit der Quermagnetisierung (T2* mit T2* < T2) verkürzt (Duewell et al., 1995; 
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Michaeli et al., 2002; Yablonskiy et al., 1994). Zusammenfassend werden bei 3 Tesla im Ver-
gleich zu 1,5 Tesla T1-Verlängerungen von bis zu 40% und T2-Verkürzungen von bis zu 10% 
festgestellt (Stanisz et al., 2005). Daher ist eine Modifikation der Sequenzparameter bei 3 Tesla 
Feldstärke in dieser Hinsicht notwendig. Möglichkeiten zur Objektivierung und zum Vergleich 
des Kontrastverhaltens sind zum einen das Kontrast-Rausch-Verhältnis (CNR): CNR = SNRGewe-
beA – SNRGewebeB.  
Zum anderen kann die Quantifizierung des Kontrastes vor und nach Applikation eines Kontrast-
mittels mit Hilfe der Contrast Enhancement Ratio (CER) geschehen. Dazu werden die Werte der 
maximalen Signalintensität im Myokard und der Signalintensität an der sogenannten „baseline“ 
einer SI-Zeit-Kurve benötigt: CER = Maximale SI Myokard – SI Myokard (baseline) / SI 
Myokard (baseline).  
 
Räumliche und zeitliche Auflösung 
 
Die räumliche Auflösung, also die Unterscheidung benachbarter Strukturen, steht in Abhängig-
keit zur Größe des gemessenen auflösbaren Raumelements. Sie ist eine Funktion der Schichtdi-
cke, des Bildbereichs (Field of View, FOV) und der Größe der Akquisitionsmatrix. Die Auflö-
sung in der Bildebene legt die räumlichen Dimensionen der rekonstruierten Bildpixel fest und ist 
durch den Quotienten aus FOV und Akquisitionsmatrix bestimmt. Eine Vergrößerung der Akqui-
sitionsmatrix resultiert bei gegebenen FOV in einer feineren Auflösung (durch größere Anzahl an 
Pixeln). Das akquirierte Signalvolumen (Voxel) ist das Produkt aus Pixelgröße (mit den Abmes-
sungen x, y) und Schichtdicke. Zur SNR besteht in der zweidimensionalen (2D) Bildgebung fol-
gende Beziehung:  
 
yxkeSchichtdicSNR D ∆∆×∝2  
 
(Lin et al., 2003). Eine Verringerung der Schichtdicke oder Pixeldimension ( yx∆∆ ) ist also nur 
auf Kosten der SNR möglich. Der SNR-Gewinn bei 3 Tesla kann in höhere räumliche Auflösun-
gen investiert werden. Durch die Beziehung zur Bildaufnahmezeit (s. oben) ist alternativ auch 
eine Verbesserung der zeitlichen Auflösung, d. h. Verkürzung der Messzeit, möglich. Die kombi-
nierte Verbesserung der räumlichen und zeitlichen Auflösung ist bei limitierter Signalintensität 






Als Artefakte werden Signalintensitäten bezeichnet, die in keiner Relation zur räumlichen 
Anordnung der gemessenen 1H-Verteilungen stehen. Das Auftreten von Bildartefakten vermin-
dert die Bildqualität und beeinträchtigt die diagnostische Aussagekraft. Artefakte entstehen durch 
Patienten- und/oder Gewebebewegung, an Gewebegrenzflächen mit unterschiedlicher Magneti-
sierbarkeit (Suszeptibilität), aufgrund der unterschiedlichen chemischen Umgebung der 1H-
Protonen (chemische Verschiebung), oder als FOV-bedingte Bildeinfaltungen. Bildartefakte kön-
nen durch relativ einfache (Atemkommandos, prospektives Triggern der Messungen) oder tech-
nisch komplexe Maßnahmen (spezielles Spulen- / Sequenzdesign) zum Teil kompensiert werden. 
Im Zuge der erhöhten SNR sind einige Bildartefakte bei 3 Tesla deutlicher sichtbar als bei 1,5 
Tesla, wo sie sich im Bildrauschen „verbergen“ (Bernstein et al., 2006). Bildartefakte erschweren 
die Datenauswertung in der myokardialen „first-pass“-Perfusions-Bildgebung durch Erzeugung 
künstlicher Signalintensitätsdifferenzen und können myokardiale Ischämien vortäuschen oder 
auch maskieren. Die gilt insbesonders für die sogenannten „dark rim“ Artefakte, die vor und wäh-
rend der Ankunft des Kontrastmittels im Myokard als Signalverminderungen an der Grenze zwi-
schen Ventrikelkavum und Endokard auftreten. Durch das Auftreten von „dark rim“ Artefakten 
wird die Zuordnung von hypointensen Bereichen im Myokard (Artefakt oder Korrelat eines Per-
fusionszefizites?) erschwert.  
 
3.3. Kardiale MRT–Bildgebung  
 
Seit den Anfängen der Entwicklung kardialer MRT-Bildgebungsmethoden (Higgins et al., 1984) 
wurde das vorhandene Potenzial durch technische Innovationen in hohem Maße in der klinischen 
Diagnostik umgesetzt. Mittlerweile ist die kardiale MRT-Bildgebung in der klinischen Routine 
weithin etabliert (Edelman, 2004; Lima et al., 2004; Maintz et al., 2004; Pennell et al., 2004). 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die klinischen Anwendungsgebiete der kardiovaskulären 







Zu den Vorteilen der kardialen MRT-Bildgebung zählen vor allem das gute räumliche Auflö-
sungsvermögen, die Möglichkeit dreidimensionaler Bildrekonstruktionen und die MRT-
intrinsischen Möglichkeiten der Abbildung bzw. Differenzierung von Weichteilgeweben. Die 
MRT-Bildgebung ist nicht invasiv und erfolgt ohne den Einsatz ionisierender Strahlung. Die 
Auswirkungen auf magnetisierbare Materialien schränken den Einsatz ein: MRT-Untersuchungen 
sind hier kontraindiziert (z.B. bei Vorhandensein eines Herzschrittmachers oder implantierbaren 
Kardiovertern/Defibrillatoren) oder nur unter Einbußen der Bildqualität (z.B. im Sinne von loka-
len Artefakten durch Stents, Zerklagen etc.) möglich. Als weitere Herausforderung besteht die 
Notwendigkeit, Bewegungsartefakte (Herzmuskelkontraktion, Thoraxexkursion) zu kompensie-
ren. Dies erfolgt u. a. mit Hilfe zeitlich hochauflösender Messsequenzen.  
Die MRT-Perfusionsdiagnostik des Herzens erfordert hohe räumliche Auflösungen, um Perfusi-








- Beurteilung von linkem und rechtem Ventrikel 
(Funktion, Volumen, Masse) 
- Beurteilung der Ventrikelvitalität 
- Kardiomyopathiediagnostik 
- Diagnostik perikardialer Erkrankungen 
- Darstellung (peri)kardialer Raumforderungen 
- Darstellung kongenitaler Herzfehler 
- Beurteilung der Herzklappenfunktion 




     
 
klinische Erprobung: 
   
- Beurteilung der myokardialen Perfusion  
 
  - MR–Koronarangiographie und Gefäßwanddiagnostik 
 
  - Darstellung von atherosklerotischen Plaques 
 
Tabelle 1: 
Anwendungsgebiete der MRT-Bildgebung in der kardiovaskulären Diagnostik bei 1,5 Tesla (modifiziert nach 
Lima et al., 2004) 
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Tesla ist die SNR der limitierende Faktor. Daher ist die Investition der Signalintensität- und 
SNR-Gewinne bei 3 Tesla in zeitliche oder räumliche Auflösung auf diesem Gebiet von besonde-
rer Bedeutung. In diversen Publikationen wird – unter Einsatz unterschiedlicher Messsequenzty-
pen – von signifikanten Anstiegen der SNR und CNR in der kardialen MRT-Diagnostik bei 3 
Tesla im Vergleich zu 1,5 Tesla berichtet (Gutberlet et al., 2004; Hinton et al., 2003, Noeske et 
al., 2000). Allerdings werden auch Limitierungen der MRT-Bildgebung bei 3 Tesla aufgezeigt. 
Trotz dieser Einschränkungen – auf die im Folgenden eingegangen wird – stehen grundsätzlich 
alle Anwendungsoptionen der kardialen MRT-Bildgebung bei 1,5 Tesla auch bei 3 Tesla zur Ver-
fügung, und es werden gleiche oder verbesserte Bildqualitäten erzielt. Im Einzelnen liegen zur 
kardialen MRT-Bildgebung bei 3 Tesla Ergebnisse für die morphologische Bildgebung 
(Gutberlet et al., 2006), die Funktionsdiagnostik (Schar et al., 2004) mit Markierung der Wand-
bewegung durch „tagging“ (Kramer et al., 2006), die Vitalitätsbildgebung mittels Late Enhance-
ment (Bauner et al., 2007), die MR-Koronarangiographie (Sommer et al., 2005) und die Perfusi-
onsbildgebung (Gutberlet et al., 2006) vor.  
 
3.4. Myokardiale MRT-Perfusionsbildgebung  
 
In den späten 80er-Jahren wurden erstmals Ansätze zur MRT-gestützten Darstellung der Herz-
muskelperfusion mit Einsatz von MRT-Kontrastmitteln entwickelt (Brown et al., 1988; Miller et 
al., 1989). Die diagnostischen Vorteile der Methode sind zweifach begründet:  
1. Perfusionsdefizite des Myokards lassen sich im zeitlichen Ablauf früher als (z. B. echokardio-
graphisch darstellbare) Wandbewegungsstörungen des Herzmuskels detektieren. 
2. Die Beurteilung von Perfusionsdefiziten erbringt im Vergleich zu einer rein morphologischen 
Quantifizierung der Gefäßstenosen (Koronarangiographie) zusätzliche Informationen bezüglich 
der funktionellen, hämodynamischen Relevanz einer KHK. 
Im klinischen Einsatz wird die myokardiale MRT-Perfusionsdiagnostik in Ruhe und nach Gabe 
von Vasodilatatoren (z. B. Adenosin) durchgeführt. Dies geschieht, da aufgrund der Koronarre-
serve nur bei hochgradigen Stenosen Perfusionsdefizite schon in Ruhe sichtbar werden. Adenosin 
bewirkt eine Steigerung der Myokarddurchblutung über eine Vasodilatation und Flusszunahme 
vor allem in den epikardialen großen Koronararterien. Im Bereich stenosierter Arterienabschnitte 
kommt es zum so genannten „Steal Phänomen“ mit entsprechend reduzierter Durchblutung. Die 
unter Adenosin-Belastung akquirierten Messdaten werden mit den im Ruhezustand gemessenen 
21 
 
Daten verglichen, um Areale der Minderperfusion ausfindig zu machen: Dabei werden zumeist 
Gadolinium-basierte Kontrastmittel (Gadolinium-Diethylentriaminpentaessigsäure, Gd-DTPA) 
mit T1-verkürzenden Eigenschaften eingesetzt. Gd-DTPA wird gewichtsadaptiert in Bolusform 
intravenös injiziert. Nach Ankunft des Kontrastmittelbolus in der rechten Herzhälfte und Lunge 
kommt es zur Passage („first pass“) des Kontrastmittels durch die Koronararterien und das Myo-
kard. Bei Einsatz T1-gewichteter Messsequenzen lässt sich (z. B. in der Ebene der kurzen Herz-
achse) eine gleichmäßige Zunahme der Signalintensität im regelrecht perfundierten Myokard 
beobachten. Im Falle einer hämodynamisch relevanten Koronararterienstenose kommt es zur ver-
zögerten Perfusion der zugehörigen Myokardareale, es entsteht ein Kontrast zwischen patholo-
gisch minderperfundiertem und regelrecht perfundiertem Myokard.  
Die ersten Probandenstudien zur myokardialen MRT-Perfusionsbildgebung wurden in den frühen 
90er-Jahren publiziert (Atkinson et al., 1990, Burstein, 1991). Heute sind nach Fortschritten in 
der Hard- und Softwareentwicklung Techniken zur Signalakquirierung mit hoher zeitlicher und 
räumlicher Auflösung verfügbar. Als Standard ist die Programmierung spezieller vorgeschalteter 
HF-Pulssequenzen zur Nullung des Myokardsignals zu Beginn der Messsequenz mit nachfolgend 
simultaner Signalakquirierung aus mehreren (3-4) anatomischen Schichten des linken Ventrikels 
pro Herzschlag etabliert (Jerosch-Herold  et al., 2002, Kellman et al., 2004, Lauerma et al., 1997, 
Wilke et al., 1997). Dies erfolgt üblicherweise in der sogenannten kurzen Herzachse, einer ange-
winkelten transversalen Schicht. Die Studienlage bestätigt die Wertigkeit der myokardialen 
MRT-Perfusionsdiagnostik im Hinblick auf ihre diagnostische Aussagekraft in der Detektion 
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 EPI 47 72 80 74 > 70% Stenose 
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2004 
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2006 
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Pilz 
2006 
 EPI 176 96 83 - > 70% Stenose 
Merkle 
2007 
 SSFP 228 96 72 88,2 > 70% Stenose 
 
Tabelle 2: 
MRT-„first–pass“–Perfusionsbildgebung zum Nachweis einer hämodynamisch relevanten KHK bei 1,5 Tes-
la: Publikationen zu Untersuchungsprotokollen mit pharmakologisch induzierter Belastung (Adenosin), 
Kontrastmittelgabe (Gd–DTPA) und visueller Analyse in Vergleich zum koronarangiographischem Gefäß-











Gemäß theoretischer Berechnungen liegen auf dem Einsatzgebiet der myokardialen Perfusions-
bildgebung bei 3 Tesla Messergebnisse mit – im Vergleich zu 1,5 Tesla – erhöhten SNR-Werten 
vor (Araoz et al., 2005). Der physikalischen Theorie zufolge kann ein SNR-Gewinn in die Erhö-
hung der räumlichen Auflösung investiert werden: Im Vergleich zum bildgebenden Alternativ-
verfahren der myokardialen PET-Perfusionsdiagnostik wird hier ein bereits vorhandener Vor-
sprung weiter ausgebaut und die Bildqualität verbessert. Die Verwendung hoher räumlicher Auf-
lösungen vermindert das Auftreten von Partialvolumeneffekten, womit die Informationsverluste 
durch die Mittelung verschiedener Signalintensitätswerte (SI-Werte) innerhalb eines (großen) 
Voxelvolumen bezeichnet werden. Die räumliche Abgrenzung zwischen Endo- und Epikard so-
wie die Detektion kleiner subendokardialer Perfusionsdefizite werden bei höheren Auflösungen 
erleichtert.  
Alternativ lässt sich im Hinblick auf das zeitliche Auflösungsvermögen der SNR-Anstieg gegen 
verkürzte Aufnahmezeiten „eintauschen“: Bewegungsartefakte können dadurch reduziert werden, 
eine verbesserte bildgebende Abdeckung des Herzventrikels wird ermöglicht. Zur quantitativen 
Bestimmung des regionalen myokardialen Blutflusses mittels Intensität-zu-Zeit-Kurven ist eben-
falls eine hohe zeitliche Auflösung notwendig, um möglichst viele Messpunkte ermitteln zu kön-
nen. 
 
Verbesserte Sensitivität für T1-relaxierende Kontrastmittel 
 
Zur Detektion kleiner oder schwach ausgeprägter Perfusionsdefizite ist ein ausgeprägter T1-
Kontrast (mit hohen T1-CNR-Werten) notwendig (Lauerma et al., 1997). Die dadurch verbesserte 
visuelle Abgrenzbarkeit der minderperfundierten Areale zum regelrecht perfundierten Myokard 
wirkt sich – in der Auswertung der Bilddaten – positiv auf den Grad der Übereinstimmung zwi-
schen verschiedenen Untersuchern (Interrater-Reliabilität) aus (Muhling et al., 2001).  
Es ist bekannt, dass sich die longitudinalen Relaxationszeiten mit ansteigender Feldstärke verlän-
gern. So beträgt die T1-Zeit des Herzmuskels vor der Ankunft des Kontrastmittels im Myokard 
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ca. 850 ms für 1,5 Tesla und verlängert sich bei 3 Tesla deutlich auf ca. 1100 ms (Noeske et al., 
2000). 
Das Ausmaß der durch Gd-DTPA verursachten Verkürzung der Gewebe-T1-Relaxationszeit wird 
durch die T1-Relaxivität (R1) beschrieben (R1=1/T1). Die Gd-DTPA-R1 ist bei 3 Tesla Feldstärke 
nur gering niedriger (3,7 mmol/L/s) als bei 1,5 Tesla (4,1 mmol/L/s) (Kim et al., 2006), d. h. Gd-
DTPA relaxiert bei 3 Tesla kaum merklich langsamer als bei 1,5 Tesla. Unter den Voraussetzun-
gen eines schnellen Wasseraustausches zwischen verschiedenen Gewebekompartimenten und 
Gd-DTPA-Spitzenkonzentrationen von 0,75 mM (im Myokard) werden die T1-Relaxationszeiten 
des Myokards bei Ankunft des Kontrastmittels Gd-DTPA auf 235 ms bei 1,5 Tesla und auf 272 
ms bei 3 Tesla verkürzt (Donahue et al., 1997, Kim et al., 2006). Die resultierenden Differenzen 
der T1-Werte im Myokard vor und während der Passage von Gd-DTPA sind 615 ms (1,5 Telsa) 
und 842 ms (3 Tesla). Die Sensitivität gegenüber Gd-DTPA (der „Effekt“ des Kontrastmittels) ist 
also bei 3 Tesla im Vergleich zu 1,5 Tesla erhöht, es werden höhere Kontraste zwischen minder- 
und regelrecht perfundierten Arealen des Myokards erzielt. In der von Araoz et al. publizierten 
myokardialen MRT-„first-pass“-Perfusionsstudie wurde unter Verwendung verschiedener Gd-
DTPA-Dosierungen eine T1-Kontraststeigerung erreicht: Die Differenz der Signalintensitäten im 
linksventrikulären Myokard vor und während der Passage des Kontrastmittels stieg bei Einsatz 
von Gd-DTPA-Konzentrationen von 0,10 und 0,075 mmol/kg. Die CER erhöhte sich von 1,53 ± 
0,20 (1,5 Tesla) auf 2,52 ± 0,82 (3 Tesla) für 0,075 mmol/kg Gd-DTPA und 1,14 ± 0,54 (1,5 Tes-
la) auf 2,99 ± 1,09 (3 Tesla) für 0,1 mmol/kg Gd-DTPA (Araoz et al., 2005). 
 
3.4.2. Nachteile von Hochfeld-MRT (3 Tesla) im Vergleich zu 1,5 Tesla  
 
Erhöhte Energieabgabe an biologisches Gewebe 
 
Die spezifische Absorptionsrate (SAR) ist das Maß für die Absorption elektromagnetischer Feld-
energie in biologischem Gewebe. Der europäische Sicherheitsstandard für die Begrenzung der 
SAR legt den Expositionsgrenzwert für Patienten in der kontrollierten Betriebsart erster Stufe (bis 
4 Tesla) gemäß EN 60601-2-33 mit 4 W/kg fest. Im Rahmen der klinisch eingesetzten Magnet-
feldstärken steigt die SAR nahezu proportional zum Quadrat der Feldstärken an. Für einen HF-
Puls mit konstanter Bandbreite und konstantem Flipwinkel ist die im Gewebe deponierte Energie 
bei 3 Tesla ungefähr viermal größer als bei 1,5 Tesla. In der kardiovaskulären MRT-Bildgebung 
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wird dies zu einem limitierenden Faktor beim Einsatz schneller, hochleistungsfähiger Messse-
quenzen. Dies gilt für schnelle Spin-Echo-Sequenzen (Fast-Spin-Echo, FSE) mit einer hohen 
Anzahl von 180°-Refokussierungspulsen, schnelle 3D-Gradientenecho- und Steady-State-Free-
Precession-Sequenzen (SSFP) mit sehr kurzen Repetitionszeiten. SSFP-Messsequenzen sind auf-
grund der Erzeugung hoher CNR-Messwerte und der Verkürzung der Messdauer eine vielver-
sprechende Weiterentwicklung und werden in der kardiovaskulären MRT-Bildgebung bei 1,5 
Tesla eingesetzt (Hunold et al., 2004; Wang et al., 2005; Weber et al., 2007). Bereits bei 1,5 
Tesla werden vorgegebene SAR-Grenzen erreicht, so dass bei kurzen Repetitionszeiten 
Limitationen für die Größe der Anregungswinkel bestehen (Finn et al., 2006). Es resultiert ein 
Ausweichen auf die Wahl suboptimaler Messsequenzparameter und somit eine Leistungsein-
schränkung der Messsequenz (Schar et al., 2004): Durch Verlängerung der HF-Pulsdauer oder 
Verkleinerung des Anregungswinkels werden Kompromisse zur Einhaltung der SAR-Grenzen 
eingegangen. Die Messsequenz wird dadurch „abgebremst“ bzw. der Signalgewinn verkleinert 
und das Kontrastverhalten verändert. Lösungsansätze für Messsequenzen mit „klassischen“ 180°-
Refokussierungspulsen wie FSE sind z. B. Modulationen der HF-Refokussierungswinkel, durch 
die eine Überschreitung der SAR-Grenzen vermieden werden kann. Hierzu zählen die Verfahren 
„flip angle sweep“ und „hyperecho“ (Gieseke 2004; Hennig et al., 2001). Parallele Bildgebungs-
techniken reduzieren die Anzahl der notwendigen Phasenkodierschritte und sind somit eine wei-
terer Lösungsansatz. 
  
Verstärkte B0-Feldinhomogenitäten und Suszeptibilitätsartefakte  
Die magnetische Suszeptibilität (χ) bezeichnet das Ausmaß der Magnetisierbarkeit eines Objekts 
in Gegenwart eines magnetischen Feldes. Ihr Wert ist charakteristisch für verschiedene Materia-
lien. Die lokalen Unterschiede in der Gewebesuszeptibilität führen zu Bildartefakten in Abhän-
gigkeit von B0-Magnetfeldinhomogenitäten („makroskopische“ Inhomogenitäten) und an Grenz-
flächen zwischen unterschiedlichen Materialien und Geweben („mikroskopische“ Inhomogenitä-
ten). Höhere Magnetfeldstärken erzeugen größere Variationen der Stärke des B0-Magnetfeldes, d. 
h. größere „makroskopische“ Inhomogenitäten. Diese können teilweise technisch reduziert wer-
den, z. B. durch optimale Homogenisierung („shimming“) des Magnetfeldes während der Mess-
vorgänge. Unkontrollierbar hingegen sind „mikroskopische“ Magnetfeldinhomogenitäten im Sine 
beschleunigter Dephasierungen von Protonenspins an Grenzen von Materie unterschiedlicher 
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Suszeptibilität. Durch sie werden T2*-Relaxationszeiten verkürzt und die Zuordnung des Signals 
zu einer bestimmten Position im aufgenommenen Bereich gestört. Visuell imponieren diese Ef-
fekte als geometrische Verzerrung, Verschmierungen und Signalauslöschungen. In der kardio-
vaskulären MRT-Bildgebung werden sie vor allem zwischen dem Lumen des linken Ventrikels 
und dem Myokard, an großen Herzvenen (Reeder et al., 1998) und an den Herz-Lungen-Grenzen 
(Atalay et al., 2001) beobachtet. Erhöhte B0-Feldinhomogenitäten und T2*-Suzeptibilitätseffekte 
sind bekannte Probleme bei 3 Tesla Feldstärke (Robitaille, 1999, Kangarlu et al., 1999; Lin et al., 
2003). Ihr Auftreten ist bei konstanten Echozeiten und Amplitude des Auslesegradienten (Gf) 




(Takahashi et al., 2003). Dadurch wird die Bildqualität bei 3 Tesla beeinflusst, insbesondere bei 
Einsatz von Messsequenzen mit hoher Störanfälligkeit für kurze T2*-Relaxationszeiten (Fenchel 
et al., 2007; Noeske et al., 2000,). Die Entwicklung leistungsfähiger MRT-Systeme zur verbesser-
ten Magnetfeld-Homogenisierung im untersuchten Körperbereich (z. B. durch lokales Shimming) 
zählt hier zu den Strategien der Artefaktmodulierung (Schar et al., 2004). Auch die parallele 
Bildgebung kann Suszeptibilitätsartefakte durch die Ermöglichung von TE-Verkürzungen ver-










An der Studie nahmen 14 männliche Probanden und 12 weibliche Probandinnen im Alter von 18 
bis 33 Jahren teil. Das Durchschnittsalter betrug 25,7 ± 4,2 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit für das 
Vorliegen einer KHK lag in allen Fällen unter 5%, gemessen anhand der Kriterien von Diamond 
und Forrester (Diamond et al., 1979). In keinem Fall lag die klinische Diagnose einer kardiovas-
kulären Erkrankung vor. Ausschlusskriterien der Untersuchungen stellten die bekannten Kont-
raindikationen der MRT-Diagnostik dar. Die Ethikkommission der Universitätsklinik Bonn ge-
nehmigte das Studienprotokoll und alle Probandinnen/Probanden stimmten schriftlich der Stu-
dienteilnahme zu. 
 
4.2. MRT-Technik   
 
Alle Probandinnen/Probanden wurden sowohl mit einem 1,5-Tesla- (Intera 1,5 Tesla, Philips 
Medical Systems, Best, Niederlande) als auch einem 3-Tesla-MRT-System (Achieva 3 Tesla, 
Philips Medical Systems, Best, Niederlande) untersucht. Das Gradientensystem des 1,5-T-
Systems wies eine maximale Anstiegssteilheit von 150 T/m/s und einen maximalen Magnetfeld-
gradienten von 30 mT/m auf. Bei 1,5 Tesla wurde als Messsequenz ein Standardperfusionsproto-
koll verwendet, wie es in der klinischen Routine zur Diagnostik der Ruheperfusion des linksvent-
rikulären Myokards angewandt wird.  
Das bei 1,5 Tesla implementierte Messsequenzprotokoll zur Abbildung der linksventrikulären 
Myokardperfusion wurde bei 3 Tesla mit einer höheren räumlichen Auflösung durchgeführt. Zur 
Kompensation der konsekutiv vermehrten Phasenkodierschritte wurde die Messsequenz mit Hilfe 
der parallelen Bildgebung (Sensitivity Encoding, SENSE) durch Erhöhung des SENSE-Faktors 
von 2 auf 3 beschleunigt. Das Gradientensystem des 3-T-System wies eine maximale Anstiegs-
steilheit von 200 T/m/s und einen maximalen Magnetfeldgradienten von 80 mT/m auf. 
28 
 
Die Untersuchungen der Probandinnen/Probanden bei 1,5 Tesla und 3 Tesla wurden in zufälliger 
Reihenfolge in Rückenlage durchgeführt. Der zeitliche Abstand zwischen den Untersuchungs-
terminen betrug mindestens 24 und höchstens 72 Stunden.  
An beiden Systemen erfolgte die Signalakquirierung durch optimierte Herzspulen mit Phased-
Array-Synergie-Aufbau. Bei 1,5 Telsa mit 5 Spulenelementen (3 posterior, 2 oberflächlich), bei 3 
Tesla mit 6 Spulenelementen (3 posterior, 3 oberflächlich). 
Zur „first-pass“-Bildgebung wurde ein Bolus von 0,05 mmol/kg Gd-DTPA (Magnevist®, Sche-
ring, Berlin, Deutschland) in die Kubitalvene injiziert, gefolgt von 20 ml NaCl-Lösung. Die In-
jektion erfolgte mit einer Geschwindigkeit von 5 ml/s unter Verwendung eines automatischen, 
MRT-kompatiblen Injektors (Spectris, Medrad, Indianola, PA).  
Während der ersten Passage des Kontrastmittels („first pass“) durch das linksventrikuläre Myo-
kard wurden für 40 Sekunden kontinuierlich Messdaten akquiriert. Die generierten Bilddaten 
bildeten den linken Ventrikel des Herzens in der kurzen Achse in drei Schichten pro RR-
Intervall, der Zeitspanne zwischen zwei elektrokardiographischen R-Zacken ab. Das Auslesen 
des Signals erfolgte in Endexspiration. Die Probandinnen/Probanden wurden dazu gebeten nach 
der Exspiration so lange wie möglich nicht zu atmen und anschließend flach weiter zu atmen.  
Bei beiden Feldstärken wurden T1-gewichtete, k-Raum-segmentierte Saturation-Recovery-
Gradientenecho-Sequenzen (SR-TFE) mit prospektiver EKG-Triggerung geschaltet. Bei der im 
MRT-System implementierten Vektor-EKG-Technik basiert der QRS-Komplex-
Erkennungsalgorithmus auf einer synchronen Echtzeit-Informationsverarbeitung aus mehreren 
EKG-Kanälen (Fischer et al., 1999). Zusätzlich wurden die Daten mit paralleler Bildgebung 
(SENSE) akquiriert.  
Die Messsequenzen wurden mit folgenden Parametern konfiguriert: TR: 3,7 ms, TE: 1,8 ms, 
Schichtdicke: 8 mm, Vorpuls-Delay: 140 ms für die erste, 292 ms für die zweite und 444 ms für 
die dritte Schicht. Gemäß den Empfehlungen der American Heart Association (AHA) für diag-
nostische Bildgebung wurde der linke Ventrikel pro Herzschlag in drei Schichten (apikal Ventri-
kelmitte, basal) abgebildet. Die Auflösung in der Schichtebene betrug bei 1,5 Tesla 2,9 x 3,4 mm2 
mit einer Pixelgröße von 9,86 mm2 und einer Voxelgröße von 78,88 mm3. Der SENSE-Faktor 
betrug 2.  
Für die hochauflösenden 3-Tesla-Sequenzen wurde die Pixelgröße im Vergleich zu den Parame-
tern bei 1,5 Tesla um 60% auf 3,78 mm2 reduziert (Auflösung in der Schichtebene: 1,8 x 2,1 
mm2, Voxelgröße 30,24 mm3).  
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Der SENSE-Faktor bei 3 Tesla wurde, wie oben beschrieben, im Vergleich zu 1,5 Tesla von 2 auf 
3 erhöht, um die Verlängerung der Auslesezeit zu kompensieren, die durch die Erhöhung der An-
zahl der Phasenkodierschritte bei höherer Auflösung entsteht.  
Der Anregungswinkel von 20° bei 1,5 Tesla wurde in der 3-Tesla-Sequenz unter Berücksichti-
gung der verlängerten longitudinalen Relaxationszeit des Blutes geringfügig auf 15° verändert. 
Mit Ausnahme der Auflösung in der Schichtebene, des Anregungswinkels und SENSE-Faktors 




1,5 Tesla  3 Tesla 
    
TR 3,7 ms  3,7 ms 
TE 1,8 ms  1,8 ms 
Anregungswinkel 20°  15° 
Bildauflösung 2,9 x 3,4 mm2  1,8 x 2,1 mm2 
Pixelgröße  
Voxelvolumen 
9,86 mm2  
 78,77 mm3 
 
 
3,78 mm2  
 30,24 mm3 
Schichtdicke 8 mm  8 mm 
SENSE-Faktor 2  3 
 
Tabelle 3: Gegenüberstellung der Messsequenzparameter für die kardiale MRT-„first–pass“-
Perfusionsbildgebung bei 1,5 Tesla und 3 Tesla 
 
4.3. Contrast Enhancement Ratio 
 
Wie durch Araoz et al. beschrieben (Araoz et al., 2005), wurde der Kontrast im linksventrikulären 
Myokard vor und während der Kontrastmittelpassage mittels der Contrast Enhancement Ratio 
(CER) quantifiziert: 
 
CER = Maximale SI Myokard – SI Myokard (baseline) / SI Myokard (baseline) 
 
Die Signalintensitäten wurden in der mittleren Schicht der kurzen Herzachse an vier verschiede-
nen Bildpunkten (anterior, inferior, septal und lateral) mittels sogenannter „regions of interest“ 
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(ROI) mit einer Fläche von je 60 - 100 mm2 gemessen. Die Positionen der ROI wurden während 
der einzelnen Herzphasen automatisch an die Bewegung des Myokards angepasst. Atmungsbe-
dingte Positionsveränderungen des Myokards während der Datenakquisition wurden durch nach-
trägliche manuelle Korrektur der ROI-Positionen ausgeglichen. Für jede ROI wurde sowohl die 
Signalintensität vor Applikation des Kontrastmittels (sog. „baseline“) also auch die maximale 
Signalintensität nach Ankunft des Kontrastmittels berechnet. Von der Messung ausgenommen 
wurden diejenigen Segmente des linken Myokards, die vollständig durch Bildartefakte verdunkelt 
waren. Die Mittelwerte der Signalintensität in den definierten ROI zum Zeitpunkt der maximalen 
Kontrastmittel-Anflutung und der „baseline“ wurden errechnet und die CER mit oben genannter 
Formel für jede einzelne Perfusionsstudie bestimmt.  
 
4.4. Evaluation der Bildqualität  
 
Die Gesamtbildqualität wurde von zwei Beobachtern evaluiert und mittels einer Skala von 1 bis 4 
bewertet. Entscheidende Kriterien waren dabei die Homogenität des Signalanstiegs im Myokard, 
Bildschärfe an der Grenze zwischen Epi- und Endokard und die Anzahl der „dark rim“ Artefakte, 
die als subendokardiale Signalverluste während der „first-pass“-Sequenz auftreten. Im Einzelnen 
sind die Kriterien der Skala:  
 
4: Exzellente Gesamtbildqualität (keine Artefakte, gute Abgrenzbarkeit zwischen Epi- und  
Endokard und homogener Signalanstieg) 
3:  geringfügig eingeschränkte Bildqualität (leichte Signalinhomogenitäten, Bildunschärfe, 
Artefakte) 
2:  mäßig eingeschränkte Bildqualität (mäßige Signalinhomogenitäten, Bildunschärfe, Arte-
fakte) 
1:  deutlich eingeschränkte, diagnostisch nicht verwertbare Bildqualität (starke Signalinho-
mogenitäten, Bildunschärfe, Artefakte).  
 
Die Gesamtbildqualität wurde Schicht für Schicht beurteilt, d.h. in insgesamt 78 Schichten für 






4.5. Semiquantitative Bestimmung von „dark rim“ Artefakten 
 
Für die semiquantitative Bestimmung der „dark rim“ Artefakte wurden die angefertigten Abbil-
dungen des linken Ventrikels in der kurzen Herzachse gemäß AHA-Empfehlung zuerst in 16 
Segmente unterteilt. Jedes dieser Segmente wurde weiterhin in einen endo- und epikardialen Ab-
schnitt eingeteilt, sodass sich eine Summe von 32 Subsegmenten pro Perfusionssequenz ergab. 
Jedes Subsegment wurde einzeln auf das Vorhandensein von „dark rim“ Artefakten überprüft und 




Mithilfe des Wilcoxon-Rangsummentests für gepaarte Datenreihen erfolgte die Evaluation der 
CER, Gesamtbildqualität und Anzahl der Bildartefakte im Vergleich zwischen 1,5 und 3 Tesla. 
Alle Daten werden als Mittelwert ± Standardabweichung angegeben. Eine statistische Signifikanz 









Myokardiale „first-pass“-Perfusionsstudien wurden bei allen Probandinnen/Probanden erfolg-
reich sowohl bei 1,5 Tesla als auch bei 3 Tesla durchgeführt (n=26/26). Kontrastmittel-bedingte 
Unverträglichkeitsreaktionen traten nicht auf, und alle MRT-Messdaten wurden in die Analyse 
aufgenommen. 
 
5.2. Contrast Enhancement Ratio  
 
Unter den im 1,5-T-MRT-System generierten Bildserien wurden in insgesamt 6 ROI die Mess-
werte der maximalen Signalintensität und der Signalintensität an der „baseline“ von der Berech-
nung der CER ausgeschlossen. Die Messungen in diesen ROI waren aufgrund von ausgeprägten 
Bildartefakten nicht möglich. Im 3-T-MRT-System konnten die Messdaten der Signalintensität 
für alle ROI in die Analyse einbezogen werden.  
Im feldstärkeabhängigen Vergleich von Messdaten der MRT-Sequenzen bei 1,5 Tesla und 3 Tes-
la zeigte sich ein geringer, aber statistisch signifikanter Anstieg der CER in den bei 3 Tesla ak-
quirierten Messdaten. Als Quotienten ergaben sich für 3 Tesla Werte von 1,31 ± 0,32 bzw. 1,14 ± 
0,34 für 1,5 Tesla (p < 0,01). 
 
5.3. Evaluation der Bildqualität 
 
In der vierstufigen Punkteskala zur visuellen Beurteilung der Bildqualität ergaben sich als gemit-
telte Werte 3,03 ± 0,39 für die bei 3 Tesla und 2,37 ± 0,43 für die bei 1,5 Tesla generierten Bild-
serien (p < 0,01). Die Anzahl der mit der Skalenstufe 4 (exzellente Bildqualität) bewerteten 
Schichtaufnahmen betrug für 3 Tesla 19 (von 78) und 5 (von 78) für 1,5 Tesla. Auch die Anzahl 
der mit Skalenstufe 3 (geringfügig eingeschränkte Bildqualität) bewerteten Schichtaufnahmen 
stieg bei 3 Tesla bedeutend an: n = 43/78 für 3 Tesla und n= 23/78 für 1,5 Tesla. Zudem wurde 
die Anzahl der als „nicht-diagnostisch“ bewerteten Schichtaufnahmen (Skalenstufe 1) von 4 bei 
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1,5 Tesla (von 78) auf 1 bei 3 Tesla (von 78) reduziert. Die Bildqualität konnte unter Verwen-
dung der räumlich hochauflösenden myokardialen-„first-pass“-Perfusionssequenzen bei 3 Tesla 
im Vergleich zu den myokardialen-„first-pass“-Perfusionssequenzen bei 1,5 Tesla entscheidend 




1, 5 Tesla (n = x/78) 3 Tesla (n = x/78) 
   
1 4 1 
2 46 15 
3 23 43 
4 5 19 
 
Tabelle 4: Visuelle Bewertung der Gesamtbildqualität unter Verwendung einer hochauflösenden „first-
pass“-Perfusionssequenz bei 3 Tesla im Vergleich zum Einsatz einer Standardperfusionssequenz bei 1,5 
Tesla. Die Bildqualität wurde auf einer Skala von 1 (diagnostisch nicht verwertbar) bis 4 (exzellente 





































Abbildung 1: Myokaridale „first-pass“-Perfusionssequenz bei 1,5 Tesla (A1-A4) und 3 Tesla (B1-B4): Aus-









Abbildung 2: Myokariale „first-pass“-Perfusionssequenz bei 1,5 Tesla (obere Reihe) und 3 Tesla (untere 
Reihe) auf Höhe der apikalen Schicht (a), Ventrikelmitte (b), basalen Schicht (c). Deutlich verbesserte 






Abbildung 3: Myokardiale „first-pass“-Perfusionssequenz bei 1,5 Tesla (obere Reihe) und 3 Tesla (untere 
Reihe). Signifikante Verringerung der Ausmaße von „dark rim“ Artefakten in den hochauflösenden Mess-
sequenzen bei 3 Tesla.  
 
a b c 




5.4. Semiquantitative Beurteilung der „dark rim“ Artefakte 
 
Die Anzahl der „dark rim“ Artefakte in den analysierten Subsegmenten des linksventrikulären 
Myokards war bei 3 Tesla mit 139 ± 2,09 signifikant geringer als bei 1,5 Tesla: Hier wurden 243 
± 2,33 „dark rim“ Artefakte gezählt (p < 0,01).  
Bei beiden Feldstärken wurde die höchste Anzahl an „dark rim“ Artefakten in der mittleren 
Schicht des linken Ventrikels gemessen (3 T: 63, 1,5 T: 99). Es folgte die basale Schicht mit 57 
(3 T) bzw. 82 (1,5 T) und die apikale Schicht mit 19 (3 T) bzw. 62 (1,5 T) „dark rim“ Artefakten 




Anzahl der Artefakte bei 
1,5 Tesla 3 Tesla 
   
Apikal 62 19 
Ventrikelmitte 99 63 
Basal 82 57 
Gesamt 243 139 
 
 
Tabelle 5: Semiquantitative Analyse der „dark rim“ Artefakte während der ersten Passage des Kont-











6.  Diskussion 
 
 
6.1. MRT-Sequenztechnik der myokardialen „first-pass“-Perfusionsbildgebung 
 
Die technischen Entwicklungen der MRT-Bildgebung ermöglichten Anfang der 90er-Jahre die 
Darstellung der ersten Passage eines intravenös applizierten MR-Kontrastmittels im Myokard, die 
myokardiale „first-pass“-Perfusionsbildgebung. Die MRT-Perfusionsdiagnostik des Herzens 
zählt weiterhin zu den technisch anspruchsvollsten Einsatzgebieten der Magnetresonanztomogra-
phie. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Auswahl einer geeigneten Messsequenz zu. In der 
vorliegenden Studie mussten zudem die veränderten Bedingungen bei 3 Tesla berücksichtigt 
werden. Folgende Anforderungen werden gestellt:  
(1) Das zeitliche Auflösungsvermögen der Perfusionssequenz, die Signalakquisition nach jedem 
oder jedem zweiten Herzschlag, ist von Bedeutung, um die Passage des Kontrastmittels durch 
den Herzmuskel in einem Zeitraum von 5 bis 10 Sekunden verfolgen zu können. Dies wird vor 
allem erschwert durch die zeitintensiven Magnetisierungsvorpulse, die das Myokard vor dem 
eigentlichen Start der Bildgebungssequenz „sättigen“ und T1-Wichtungen bei niedrigen Anre-
gungswinkeln sowie kurzen TR und TE ermöglichen. Eine pharmakologisch (z. B. Adenosin) 
induzierte Tachykardie erschwert die Bedingungen zusätzlich. Hohes zeitliches Auflösungsver-
mögen ist weiterhin bei der quantitativen Bestimmung der myokardialen Perfusion zur Erstellung 
von Signalintensität-zu-Zeit-Kurven notwendig. 
(2) Hohes räumliches Auflösungsvermögen einer Messsequenz erlaubt die Identifizierung kleiner 
subendokardialer Perfusionsdefizite und reduziert die Ausdehnung von Bildartefakten durch Par-
tialvolumeneffekte. 
(3) Die Sensitivität für die Effekte des eingesetzten MRT-Kontrastmittels garantiert den optima-
len Kontrast der Kontrastmittelaufnahme des Myokards als Korrelat regelrecht und eingeschränkt 
perfundierter Myokardareale. Üblicherweise kommt Gd-DTPA zum Einsatz, es müssen also hohe 
T1-Kontraste erzielt werden. 
(4) Eine in der räumlichen Abdeckung suffiziente Darstellung des linken Ventrikels erfordert pro 
Herzschlag die simultane Signalakquirierung aus mindestens drei anatomischen Ebenen z. B. in 
der Schnittführung der kurzen Herzachse. Die dazu benötigte Zeitspanne ist gerade unter phar-
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makologisch induzierter Tachykardie nicht verfügbar, da sich die Dauer der RR-Intervalle ver-
kürzt.  
Das Erreichen dieser Anforderungen ist – wie oben beschrieben – in begrenztem Umfang auf 
Kosten der SNR möglich, wodurch die Bedeutung der Signalintensität deutlich wird. Sie gilt ge-
nerell, insbesondere aber in der myokaridalen „first-pass“-Perfusionsbildgebung als limitierender 
Faktor. 
Drei Typen von MRT-Messsequenzen sind zurzeit in der myokardialen MRT-„first-pass“-
Perfusionsbildgebung etabliert. Sie werden in Kombination mit speziellen Magnetisierungsvor-




Gradienten-Echo-Sequenzen werden seit den frühen Entwicklungsphasen der myokardialen 
MRT-Perfusionsbildgebung als „first-pass“-Messsequenzen eingesetzt (Atkinson et al., 1990; 
Manning et al., 1991; Wilke et al., 1993): T1-Fast-Field-Echo (T1-FFE, Philipps), Fast Low 
Angle Shot (FLASH, Siemens). Das Prinzip der Signalgenerierung besteht im Schalten von Gra-
dienten zu Erzeugung von Spin-Echos mit Dephasierung der Spins und anschließender Rephasie-
rung zum Zeitpunkt der Signalakquisition durch den Frequenzkodiergradienten (Elster, 1993). Im 
Gegensatz zur Spin-Echo-Sequenzen (90°-HF-Anregungspuls mit anschließendem 180°-HF-
Refokussierungspuls) kommt ein HF-Puls mit einem Anregungs-/Flipwinkel (α°) von <90° zum 
Einsatz. Durch die Kleinwinkelanregung wird nur ein Teil der verfügbaren Magnetisierung in die 
Transversalebene projiziert, und es können kürzere Repetitionszeiten verwendet werden. Eine 
Verkürzung der Gesamtmessezeit wird ermöglicht. Das induzierte Signal ist abhängig von der 
Größenordnung des Anregungswinkels und dem bis zur Datenakquisition ablaufenden gewebs-
spezifischen T2*-Zerfall, da im Gegensatz zu Spin-Echo-Sequenzen (mit Einsatz eines HF-
Refokussierungspulses) lokale Magnetfeldinhomogenitäten nicht ausgeglichen werden. Die TE 
sollte also so kurz wie möglich gehalten werden, um z. B. Suszeptibilitätsartefakte zu vermin-
dern. Eine durch kurze TR verbleibende Transversalmagnetisierung wird nach der Datenakquisi-
tion mit einem sog. Spoiler durch spezielle Gradienten-Pulse dephasiert. Die gewebespezifische, 
maximal erreichbare Signalintensität wird durch den Anregungswinkel (α°), die TR und T1-
Relaxationszeit des untersuchten Gewebes bestimmt. Die Optimierung der Signalintensität pro 
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Zeiteinheit erfolgt durch die Auswahl des bestmöglichen Anregungswinkels und kurzer TR-





(Takahashi et al., 2003). Aufgrund verlängerter longitudinaler Relaxationszeiten bei 3 Tesla ist 
eine Anpassung des Anregungswinkels im Vergleich zu 1,5 Tesla bei Einsatz von Gradienten-
Echo-Sequenzen notwendig. In der vorliegenden Studie musste unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache der Anregungswinkel von 20° bei 1,5 Tesla auf 15° bei 3 Tesla reduziert werden.  
Zum aktuellen Zeitpunkt sind in der myokardialen „first-pass“-Perfusionsbildgebung sogenannte 
„ultraschnelle“ Gradienten-Echo-Sequenzen etabliert, durch die bei niedrigen Anregungswinkeln 
und kurzen TR mit Hilfe von Sättigungsvorpulsen T1-gewichtete Kontraste erzeugt werden kön-
nen: turboFLASH (TFL, Siemens), Turbo-Field-Echo (TFE, Philips). In der Mehrzahl der Stu-
dien werden nicht-schichtselektive 90°-Vorpulse (Saturation-Recovery-Pulse, SR-Pulse) vor der 
Messung in einer Schicht zur Sättigung des Myokardsignals geschaltet (Arai, 2000). 
Die publizierten Studien zur Detektion der myokardialen Perfusionsdefizite mittels gespoilter 
Gradienten-Echo-Sequenzen zeigen diagnostische Ergebnisse, die mit den SPECT- oder koronar-
angiographischen Befunden korrelieren: Al-Saadi et al. (2000) beschrieben eine diagnostische 
Treffsicherheit von 87% bezogen auf eine angiographisch nachgewiesene Koronararterienstenose 
≥ 75% (Sensitivität: 90%, Spezifität: 83%). Im Vergleich der Größenbestimmung von Perfusi-
onsdefiziten wiesen Lauerma et al. (1997) einen hohen Korrelationsgrad mit Daten aus SPECT-
Untersuchungen nach (r=0,86) (Keijer et al., 2000; Takahashi et al., 2003; Edelman et al., 1990).  
 
6.1.2. Steady-State-Free-Precession-Sequenz  
 
Steady-State-Free-Precession-Sequenzen (SSFP-Sequenzen) gewinnen als Alternative zu gespoil-
ten Gradienten-Echo-Sequenzen in den letzten Jahren in abdominalen und kardialen MRT-
Untersuchungsverfahren an Bedeutung. Die wesentliche Innovation dieser Messsequenz ist die 
Erhaltung der transversalen Magnetisierung über die gesamte Zeitspanne der Datenakquisition: 
Sie wird nicht durch einen Spoiler dephasiert, sondern nach jedem Phasenkodierschritt weiter 














senkodierrichtung) refokussierende Gradientenschaltungen und in Bezug auf die Phasen alternie-
rende Anregungspulse geschaltet. Nach der ersten HF-Anregung wird die entstandene transversa-
le Magnetisierung durch die symmetrischen Gradienten und wechselnden HF-Pulse refokussiert 
und auf möglichst hohem Niveau aufrechterhalten. Bei diesem Sequenztyp erreichen die Längs- 
und Quermagnetisierung nach einigen Sequenzdurchgängen einen Gleichgewichtszustand. Dies 
stellt große Ansprüche an die Scanner-Hardware, die hohe Geschwindigkeiten der Gradienten-
schaltungen zulassen muss. Große Anregungswinkel (bis zu 60°) sind im Gegensatz zu gespoilten 
Gradienten-Echo-Techniken (α°: 10°-20°) möglich und erwünscht (Schreiber et al., 2001). Es 
resultieren hohe Werte für Signalintensität und SNR. Das Kontrastverhalten ist abhängig vom 
T1/T2*-Quotienten der Relaxationszeiten des untersuchten Gewebes (Huang et al., 2002) mit ex-
zellentem Kontrast zwischen Flüssigkeiten und Gewebe. Zur hohen Leistungsfähigkeit trägt zu-
dem die Geschwindigkeit der Sequenz bei, wodurch die Anfälligkeit der Messsequenz gegenüber 
Fluss- und Bewegungsartefakten verringert ist. Dies ist z. B. in der Diagnostik der kardialen 
Funktion von Nutzen. Auf diesem Anwendungsgebiet ist gegenüber TFE-Sequenzen eine Ver-
kürzung der Messzeit bei verbesserter Bildqualität erreicht worden (Barkhausen et al., 2001). Zur 
Perfusionsbildgebung mit T1-verkürzenden MRT-Kontrastmitteln ist das Vorschalten eines Sätti-
gungspulses notwendig (Schreiber et al., 2002). Hier sind SSFP-Sequenzen – in Hinblick auf die 
SNR – TFE-Sequenzen überlegen, wenn die Bedingung TR << T2 eingehalten wird. Zudem wer-
den bei Einsatz der SSFP-Sequenz bessere Ergebnisse in der Kontrastierung zwischen perfundier-
tem und ischämischem Myokard erreicht (Fenchel et al., 2004; Hunold et al., 2004; Schreiber et 
al., 2002; Weber et al., 2007). Erste Studien in Patienten-Kollektiven mit isolierter Ein-Gefäß- 
(Fenchel et al., 2005) und Mehr-Gefäß-Erkrankung (Merkle et al., 2007) weisen – im Vergleich 
mit den koronarangiographischen Befunden – auf eine sehr gute diagnostische Leistungsfähigkeit 
der SSFP-Sequenzen hin. Nachteilig wirken sich in SSFP-Sequenzen sogenannte „off-
resonance“-Effekte aus, die als Streifenmuster („banding artefacts“) die Bildqualität vermindern. 
Eine Hauptursache für die Verschiebungen der Resonanzfrequenz sind Inhomogenitäten des B0-
Feldes, die durch lokale Homogenisierung des Magnetfeldes (Shimming), Anpassen der Reso-
nanzfrequenz („Frequenz-Scout“) und (soweit technisch möglich) weitere Verkürzung der TR-






6.1.3. Echoplanare Bildgebung  
 
Die echoplanare Bildgebung (Echo Planar Imaging, EPI) ist derzeit eine der schnellsten Messse-
quenzmodifikationen, um MRT-Bilddaten zu akquirieren, sie wurde 1977 von Mansfield be-
schrieben (Mansfield, 1977; Schwitter et al., 1997; Stehling et al., 1991). Die Akquisitionszeit 
pro FOV kann gegenüber schnellen Gradienten-Echo-Sequenzen (160-200 ms) auf 50-100 ms 
verkürzt werden, womit die anatomische Abbildbarkeit des Herzens vergrößert und Bewegungs-
artefakte verringert werden können. Die zugrunde liegende Technik ist eine Generierung multip-
ler Gradienten-Echos nach einem einzigen HF-Puls. Dafür wird ein schneller, in der Polarität 
oszillierender Magnetfeldgradient geschaltet und in einem sog. Echozug entweder der gesamte, 
oder große Teile des k-Raumes aufgebaut. Auch wenn die Domäne der EPI-Bildgebung urs-
prünglich in T2*-gewichteten Messungen bestand, können T1-Kontraste in myokardialen Perfusi-
onsstudien durch Kombination der EPI-Datenauslesung mit einem entsprechenden Vorpuls-
Modul (Inversion Recovery) durchgeführt werden. Die im Vergleich zur TFE-Sequenz verlänger-
te TR erlaubt außerdem die Verwendung größerer Anregungswinkel, welche eine verbesserte 
CNR ermöglichen sollten. Elkington et al. (2005) stellten in einer Probandenstudie im Vergleich 
zwischen EPI- und Gradidenten-Echo-Sequenzen entsprechend höhere CNR-Messwerte fest. Die 
Ergebnisse bezüglich der diagnostischen Leistungsfähigkeit der EPI-Sequenz sind vergleichbar 
mit den Ergebnissen der PET und Koronarangiographie (Nagel et al., 2003; Schwitter et al., 
2001). Zu den Nachteilen der EPI-Sequenz zählen das Auftreten von Bildartefakten: 
Geometrischen Verzerrung, Flussartefakte und chemische Verschiebung entstehen vor allem bei 
Verlängerung der Echozüge. Durch Verkürzung der Echozugdauer können diese zu Ungunsten 
der Gesamtaufnahmezeit vermindert werden (Epstein et al., 1999). Zusätzlich ist die Empfind-
lichkeit gegenüber Suszeptibilitätsartefakten im Vergleich zur TFE-Sequenz erhöht, da T2*-
Effekte während der Dauer eines Echozuges akkumulieren. Dies ist ein entscheidender Nachteil 
beim Vorliegen großer Suszeptibilitätsdifferenzen insbesondere bei der Passage von Gd-DTPA 
durch das Myokard und an der anatomischen Herz-Lungen-Grenze.  
 
6.1.4. Perfusionssequenzen bei 3 Tesla  
 
Wissenschaftliche Publikationen zur myokardialen „first-pass“-Perfusionsbildgebung bei 3 Tesla 
sind nach wie vor rar. Prinzipiell können zur Bildgebung bei 3 Tesla alle der drei oben genannten 
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Messsequenzen zum Einsatz kommen, wobei aufgrund der veränderten physikalischen Bedin-
gungen bei 3 Tesla Modifikationen (Echozeiten, Anregungswinkel) nicht nur in Hinblick auf die 
Bildqualität, sondern auch auf die Patientensicherheit (SAR-Grenzen) notwendig werden.  
Das Ausmaß der Suszeptibilität und B0-Inhomogenitäten nimmt mit steigender Feldstärke zu (Lin 
et al., 2003). In der vorliegenden Arbeit wurde daher zur Signalakquisition eine TFE-Sequenz mit 
Saturation-Recovery-Vorpuls und segmentierter k-Raum-Konstruktion eingesetzt: Diese Messse-
quenz ist im Vergleich mit EPI- und SSFP-Sequenzen – wie oben ausgeführt – weniger störanfäl-
lig für T2*-Suszeptibilitätsartefakte und „off-resonance“-Effekte (Hunold et al., 2004; Wang et 
al., 2005). Im Vergleich zwischen 1,5 und 3 Tesla konnte mit dieser Messsequenz eine geringe, 
statistisch signifikante Verbesserung der CER bei 3 Tesla (p<0,01) erreicht werden. Dieses 
Ergebnis enstpricht – wie in der Einleitung beschrieben – der Hypothese einer verbesserten 
„Sichtbarkeit” des Kontrastmittels aufgrund der verlängerten T1 bei 3 Tesla. Pharmakologisch 
induzierte Stresuntersuchungen (z. B. mittels Adenosin) waren nicht Gegenstand dieser Studie, 
wobei die verwendete Messsequenz technisch bis zu einer Herzfrequenz von 90/min. einsetztbar 
wäre. In einer Patientenstudie zur Evaluierung des diagnostischen Potenzials der myokardialen 3-
Tesla-Perfusionsbildgebung ergaben sich unter Einsatz einer TFE-Sequenz Hinweise auf eine 
verbesserte diagnostische Leistungsfähigkeit im Vergleich zu 1,5 Tesla (Cheng et al., 2007).  
Im Hinblick auf die Anwendung hybrider EPI-Sequenzen sollte die zeitliche Effizienz der Daten-
akquirierung im Vergleich zu SSFP- und TFE-Sequenzen erhöht sein (Kim et al., 2006), womit 
die Messsequenz bei höheren Herzfrequenzen in Stressuntersuchungen vorteilhaft sein könnten. 
Araoz et al. führten eine Studie zum Vergleich der CER bei gleichbleibender räumlicher Auflö-
sung zwischen 1,5 und 3 Tesla durch: Zur Bildgebung wurde hierbei eine Saturation Recovery 
Gradientenecho-EPI-Sequenz eingesetzt und ein Anstieg der CER von 1,53 ± 0,20 (1,5 Tesla) auf 
2,52 ± 0,28 (3 Tesla) ermittelt. Studien zum direkten Vergleich zwischen TFE- und EPI-
Sequenzen zur myokardialen Perfusionsbildgebung bei 3 Tesla wurden bislang nicht publiziert. 
Beim Einsatz von EPI-Sequenzen im Hochfeld ist mit einem vermehrten Auftreten bzw. erhöhter 
Sichtbarkeit von Bildartefakten zu rechnen. 
Die vielversprechenden Ergebnisse in der Anwendung der SSFP-Sequenzen bei 1,5 Tesla lassen 
den Einsatz bei 3 Tesla erstrebenswert erscheinen. In der Hochfeldbildgebung auftretende Arte-
faktphänomene von SSFP-Sequenzen wurden von Schär et al. thematisiert (Schar et al., 2004): 
Möglichkeiten zur Eindämmung von (aufgrund erhöhter B0-Inhomogenität auftretenden) „off-
resonance“-Artefakten sind zuerst die Verkürzung der TR, da während einer langen TR Phasen-
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fehler akkumulieren können. Die Verkürzung der TR wird jedoch im Zusammenhang mit hohen 







(Bernstein et al., 2006). Aktive Homogenisierung des Magnetfeldes ist durch technisch aufwen-
diges lokales Shimming möglich, welches das Auftreten von „Dark-Band“-Artefakten vermin-
dert. Die Artefaktbänder können außerdem durch Modifizierung der Resonanzfrequenz (F0) aus 
dem Zentrum der ROI „verschoben“ werden, indem F0 als in-Resonanz in der Mitte der ROI (z. 
B. im linken Ventrikel) eingestellt wird (Li et al., 2004).  
Lyne et al. führten einen direkten Vergleich der drei Bildgebungssequenzen (EPI, SSFP und Gra-
dientenechosequenz) bei 1,5 Tesla zur myokardialen „first-pass“-Perfusionsbildgebung mit paral-
leler Bildgebung durch. Die SSFP-Sequenz erzielte hierbei die höchsten CNR-Werte, allerdings 
waren hier Bildartefakte am stärksten ausgeprägt (Lyne et al., 2007). Ein direkter Vergleich der 
drei Sequenzen bei 3 Tesla wurde bislang nicht durchgeführt. 
 
6.1.5. Parallele Bildgebung  
 
Die Verbesserung der Bildauflösung, die Zunahme der Anzahl an Phasenkodierschritten, wird auf 
Kosten der Gesamtmesszeit durchgeführt. In der vorliegenden Studie musste zur Durchführung 
der hochauflösenden Bildgebung bei 3 Tesla daher eine Kompensation dieser Messzeitverlänge-
rung stattfinden, um eine zu 1,5 Tesla vergleichbare zeitliche Auflösung herzustellen.  
Zur Verkürzung der Messzeit werden seit den Anfängen der MRT zahlreiche technische Metho-
den erprobt und umgesetzt. An erster Stelle steht die Ortskodierung des MRT-Signals durch 
schnellere Gradientenschaltungen. Diese Methode gerät in der myokardialen Perfusionsbildge-
bung jedoch oft an Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit: Sie sind von physikalischer (Gradienten-
Hardware, Sequenz-Software) und physiologischer (Lärmbelastung, periphere Neurostimulation) 
Art. Die technische Innovation der parallelen Bildgebung trägt entscheidend zur Verkürzung der 
Messdauer bei: Dabei kommen Mehr-Kanal-Spulen-Anordnungen zum Einsatz, Gruppen von 
mehreren, parallel betriebenen und an der Körperoberfläche platzierten Empfangsspulen. Diese 
Methode kann prinzipiell mit jeder zur Perfusionsbildgebung in Frage kommenden Messsequenz 
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kombiniert werden. Erreicht wird eine um den Faktor R beschleunigte Datenakquisition. Zudem 
wird die Magnetisierung der einzelnen Protonenspins durch die parallele Bildgebung nicht be-
einflusst, sodass sich die eingestellten Kontrastverhältnisse nicht verändern. 
Das technische Prinzip der parallelen Bildgebung ist die Beschleunigung der Datenakquisition 
durch Auslassen von Phasenkodierschritten bei der Messung der einzelnen Fourierzeilen zum 
Aufbau des k-Raumes ohne eine Verringerung der Bildauflösung. Es findet eine Unterabtastung 
des FOV (Undersampling) statt, wodurch die Messzeit reduziert wird. Durch das fehlende Ausle-
sen von Resonanzsignalen entsteht jedoch zunächst ein Informationsverlust, der sich in Bildarte-
fakten, dem so genannten Aliasing, bemerkbar macht: Objekte, die größer sind als das reduzierte 
FOV, imponieren als sogenannte „Einfaltungsartefakte“ in Richtung der Phasenkodierschritte (s. 
Abbildung 4). Um diese Effekte zu kompensieren, werden wie oben beschrieben statt einer meh-
rere speziell angefertigte HF-Empfangsspulen, so genannte Phased-Array-Spulen, mit jeweils 
charakteristischem Signalintensitätsprofil über den Abbildungsbereich eingesetzt. Durch die indi-
viduellen Empfindlichkeitsfunktionen der einzelnen Empfangsspulen erfolgt eine zusätzliche, 
kompensierende Raumkodierung, die von der Beschaffenheit und Position der einzelnen Spulen 
abhängig ist.  
 
Abbildung 4. Datenakquisition und –rekonstruktion mittels paralleler Bildgebung (Phantommodell): „Ein-




Die Bildrekonstruktion erfolgt wahlweise im k-Raum durch die Verfahren Simultaneous Acquisi-
tion Of Spatial Harmonics (SMASH) und Gereralized Autocalibrating Partially Parallel Acquisi-
tions (GRAPPA) oder im Bildraum bei Entfaltung und Zusammenfügen der Teilbilder unter Aus-
nutzung der Spulenintensitätsprofile: Sensitivity Enconding (SENSE) (Jakob et al., 1999; Gris-
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wold et al., 2002; Pruessmann et al., 1999). Das SENSE-Verfahren ist mittlerweile in zahlreichen 
klinischen Anwendungsgebieten als wertvolle Ergänzung etabliert (Heidemann et al., 2003; 
Kurihara et al., 2002; van den Brink et al., 2003) und wurde auch in unserer Studie eingesetzt.  
Die Rekonstruktion der Messdaten in der Bildebene (z. B. SENSE) erfolgt unter der 
mathematischen Feststellung, dass sich die Signalsumme jedes Pixels im Bildraum aus dem 
originären und einem Alias-Signal zusammensetzt. Die Verteilung der Komponenten kann durch 
die jeweiligen Intensitätsprofile der Einzelspulen gewichtet werden, was eine Rekonstruktion des 
Bildes möglich macht (Pruessmann et al., 1999). Zur Bestimmung der Signalintensitätsprofile ist 
eine Kalibrierung der Spulenelemente nötig, die durch einen zusätzlichen Referenzscan zu Be-
ginn der Untersuchung durchgeführt wird. Ein potenzielles Problem sind Kalibrierungsfehler, die 
durch Patientenbewegung und/oder Bewegung der Spulenelemente im Zeitraum zwischen Refe-
renzscan und beschleunigter Signalakquisition auftreten können.  
Die Beschleunigung der Datenakquisitionsdauer Tges durch die reduzierte Ausführung von benö-
tigten Phasenkodierschritten Ny wird durch einen Beschleunigungsfaktor R quantifiziert. Der 




Alternativ dazu kann eine Erhöhung der Bildauflösung, d.h. Zunahme der Phasenkodierschritte, 
bei annähernd konstantem Tges erreicht werden: Die für zusätzliche Ny benötigte Zeit wird durch 
höhere R-Werte abgefangen.  
Die Kehrseite der Methode ist ein Verlust an SNR, der bei Anwendung der gleichen Spulenkon-
figuration im Vergleich zu nicht-beschleunigten Datenakquisitionen auftritt. Die Ursachen sind 
eine geringere Mittelung des Bildrauschens bei reduzierter Anzahl der Messungen von Fourier-
Zeilen und ein in Bezug auf die Position der Spulenelemente ortsabhängiger Abfall der SNR, der 
durch den Geometriefaktor g (g≥1) beschrieben wird. Der Faktor beschreibt die Fähigkeit der 
Spulenkonfiguration, Signalintensitäten eines Messpunktes in die einzelnen (überlagerten) Beträ-
ge aufzutrennen. Bei idealer Spulengeometrie gilt g=1. Für gewöhnlich werden jedoch höhere 
Werte erreicht, die abhängig von der Anzahl, Größe und Ausrichtung der einzelnen Spulenele-
mente sind (Ohliger et al., 2003; Pruessmann et al., 1999). Die Skalierung der SNR bei zuneh-


















Die Höhe des g-Faktors und die Inhomogenität der positionsabhängigen Werte nehmen mit stei-
gendem R zu. Die Spitzenwerte korrelieren mit hohen Rauschsignalintensitäten und erniedrigter 
SNR.  
In der vorliegenden Studie wurde eine TFE-Sequenz mit dem SENSE-Verfahren kombiniert. Bei 
dieser Herangehensweise werden Messdaten in Bezug zum Referenzscan gefiltert, d. h. Rohdaten 
werden nach der Akquise mit Rekonstruktionsalgorithmen in Bezug auf die Empfindlichkeitspro-
file der einzelnen Empfangsspulen korrigiert. Es resultiert eine inhomogene Rauschverstärkung 
an den einzelnen Bildpunkten. Die Bestimmung der CNR ist – aufgrund der Notwendigkeit einer 
korrekten Bestimmung des uniformen Rauschsignals – daher problematisch. Gleiches gilt für das 
Messen der SNR. Zum Vergleich der Perfusionsstudien bei 1,5 und 3 Tesla wurde statt dessen die 
– oben beschriebene – CER verwendet, deren Bestimmung unabhängig vom Bildrauschen erfol-
gen kann.  
Der Einsatz der parallelen Bildgebung bei 3 Tesla wird nach den wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen der letzten Jahre als besonders vorteilhaft angesehen. Dafür können im Wesentlichen zwei 
Gründe angegeben werden: 
(1) Der durch Beschleunigung der Datenakquisition (parallele Bildgebung) eintretende SNR-
Verlust durch kann durch SNR-Gewinne bei 3 Tesla Feldstärke kompensiert werden. Die Effi-
zienz der Bildgebung wird durch die Verbesserung der zeitlichen oder räumlichen Auflösung 
optimiert. In der vorliegenden Studie wurde der Signalgewinn bei 3 Tesla mit Hilfe der parallelen 
Bildgebung in die Bildauflösung investiert: bei annähernd gleichen Akquisitionszeiten (3 Tesla: 
152 ms und 1,5 Tesla: 148 ms) kompensierte die Erhöhung des Beschleunigungs-Faktors von 2 
(1,5 T) auf 3 (3 T) die Verlängerung der Messzeit. Die räumliche Auflösung verringerte sich bei 
3 Tesla durch Abnahme der Pixelgröße um 60%.  
(2) Die parallele Bildgebung bietet eine Hilfestellung zur Lösung von technischen Limitationen 
der MRT-Bildgebung bei 3 Tesla, wie sie in der Einleitung beschrieben wurden. So reduziert das 
SENSE-Verfahren die Anzahl der HF-Refokussierungspulse eines Echozuges bei EPI-
Sequenzen, wodurch eine kürzere TE bei unveränderten Kontrasteigenschaften verwendet werden 
kann: Die Anfälligkeit der Messsequenz für B0-abhängige (Suszeptibilitäts-) Artefakte wird ver-
ringert, was sich besonders positiv auf „single-shot“-EPI-Sequenzen auswirkt (Bammer et al., 
2001, Bammer et al., 2002). Zusätzlich wird die durch schnelle Gradientenschaltungen erzeugte 
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Lärmbelastung eingedämmt (de Zwart et al., 2002). In Hinblick auf die Energieabgabe an biolo-
gisches Gewebe werden durch Anwendung der parallelen Bildgebung die Anzahl der HF-Impulse 
verringert, wodurch SAR-Grenzen leichter eingehalten werden können (McGee et al., 2004).  
Die Kombination der Hochfeld-MRT-Bildgebung mit der Technik der parallelen Bildgebung 
erzeugt also deutliche Synergieeffekte. Die Entdeckung des „gemeinsamen Potentials“ befindet 
sich erst in den Anfängen (Wiesinger et al., 2006, Pruessmann, 2004). Weiterentwicklungen fin-
den in der Optimierung der Einzelspulen (z. B. 32 Spulen in einem Array) und auf dem Gebiet 
der parallelen Signaltransmission (TransmitSENSE) statt. Für die MRT-Bildgebung bei Feldstär-
ken > 3 Tesla liegen zudem experimentelle Daten vor, die auf eine verbesserte Leistung der paral-
lelen Bildgebung durch veränderte elektrodynamische Eigenschaften der HF-Resonanz hinweisen 
(Ohliger et al., 2003).   
 
6.2. Hochauflösende myokardiale Perfusionsbildgebung bei 3 T 
 
Myokardiale MRT-„first-pass“-Perfusionsbildgebung bei 1,5 Tesla wird in der Regel bei einer 
räumlichen Auflösung um 3 x 3 mm2 durchgeführt (Schwitter et al., 2001; Plein et al., 2005; 
Hunold et al., 2004; Elkington et al., 2005). Eine wesentliche Limitation niedriger räumlicher 
Auflösungen ist das Auftreten von Partialvolumeneffekten an Objektgrenzen, die durch die 
eingestellten Pixeldimensionen nicht aufgelöst werden können. Die visuelle und quantitative Dif-
ferenzierung zwischen endo- und epikardialen Perfusionsdefiziten wird durch die Einstellung 
hoher räumlicher Auflösungen erleichtert. Zudem ist die räumliche Auflösung ein Faktor in der 
Entstehung sogenannter „dark rim“ Artefakte, die während der Passage des Kontrastmittels an 
der Grenze zwischen Ventrikelvolumen und Endokard auftreten (Di Bella et al., 2005). 
In der vorliegenden Studie wurde geprüft, ob myokardiale „first-pass“- Perfusionsbildgebung bei 
3 Tesla von einer Investition des SNR-Gewinns in die räumliche Auflösung profitiert oder die 
Hochfeld-assoziierten Signalartefakte diesen potenziellen Vorteil einschränken. Die qualitative 
Beurteilung des Gesamtbildes wurde in Hinsicht auf den Signalanstieg im Myokard, die Diffe-
renzierbarkeit zwischen Epi- und Endokard und das Ausmaß von „dark rim“ Artefakten durchge-
führt. Im Vergleich zu 1,5 Tesla wurde die Pixelgröße mit Erfolg von 2,9 x 3,4 mm2 auf 1,8 x 2,1 
mm2 bei 3 Tesla reduziert. Zugleich konnte eine Verbesserung der Bildqualität erreicht und die 
Anzahl der „dark rim“ Artefakte verringert werden. Wie bereits angesprochen treten diese (bild-
morphologisch als „dunkler Rand“ imponierenden) Artefakte besonders deutlich während der 
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Passage des Kontrastmittels Gd-DTPA durch das Kavum des linken Ventrikels auf: Vor der An-
kunft des Bolus´ im Myokard zeigt sich eine Signalverminderung als dunkles Band an der Grenze 
zwischen Ventrikelkavum und Endokard. In der visuellen Analyse der Bilddaten kann es durch 
das frühe und transiente Auftreten in günstigen Fällen von morphologisch ähnlichen, hypointen-
sen Bereichen als Korrelat einer Minderperfusion des Myokards unterschieden werden (siehe 
Abbildung 5). Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das Auftreten von „dark rim“ Artefakten 
während der Untersuchung in Ruhelage, während ischämische Läsionen zumeist nur während der 
Stressuntersuchung sichtbar werden. Bei Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit des Vorliegens 




Abbildung 5: Auszug aus einer myokardialen “first-pass“-Perfusionssequenz (1,5 Tesla): Gegenüberstel-
lung von „dark rim“ Artefakten (weißer Pfeil) und hypodensem Areal (weißer Stern) als Korrelat eines 
Perfusionsdefizites im zeitlichen Verlauf (1-6). Koronarangiographisch wurde eine hämodynamisch rele-





Durch die semi-quantitative und quantitative Bestimmung der Myokardperfusion können Perfu-
sionsgradienten zwischen Endo- und Epikard mittels Signalintensität-Zeit-Kurven bestimmt wer-
den (Muehling et al., 2004; Muehling et al., 2003). „Dark rim“ Artefakte behindern die 
(automatisierte) Auswertbarkeit der Bilddaten durch Erzeugung künstlicher Signaldifferenzen. 
Die Ursachen für das Auftreten von „dark rim“ Artefakten sind bislang nicht eindeutig bestimmt. 
Möglicherweise liegt ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren vor, die zur Größe und Deut-
lichkeit des Artefaktes beitragen (Barkhausen et al., 2004): 
(1) In einigen Studien (Arai, 2000; Schreiber et al., 2002; Fenchel et al., 2004) werden Suszepti-
bilitätsgradienten als mögliche Ursache zur Entstehung von „dark rim“ Artefakten angeführt. 
Diese entstehen insbesonders durch die hohe Gd-DTPA-Konzentration im linken Ventrikel wäh-
rend der ersten Passage des Kontrastmittels und führen zu Dephasierungen der Protonenspins und 
Signalverlust. Eine mögliche Erklärung der transienten Natur von „dark rim“ Artefakten ist das 
rasche Abnehmen der KM-Konzentration im Ventrikelkavum (Arai, 2000).  
(2) Storey et al. (2002) stellten die Hypothese auf, dass „dark rim“ Artefakte in Abhängigkeit von 
der Herzbewegung auftreten. So können „bandartige“ Bildartefakte an Gewebegrenzen auftreten, 
wenn sich das untersuchte Objekt während der Signalakquisition aus verschiedenen Phasenko-
dierschritten bewegt  
(3) Di Bella et al. (2005) sehen das sogenannte „Gibbs Ringing“ als Ursache von „dark rim“ Ar-
tefakten an. „Gibbs Ringing“ werden auch als Abbruchartefakte bezeichnet und treten als paralle-
le Linien an Grenzen zwischen hohen Kontrastdifferenzen auf. Sie sind in verschiedenen Ein-
satzgebieten der MRT-Bildgebung bekannt. Ihre Genese ist auf die Begrenztheit digitaler Infor-
mation zur Bildberechnung zurückzuführen: Die Fourier-Transformation zerlegt das empfangene, 
kontinuierlichen MR-Signal in einzelne Frequenzkomponenten, die als Rohdaten im k-Raum 
abgelegt werden. Die höheren Frequenzkomponenten werden zur Rekonstruktion feiner Bild-
strukturen benötigt und durch k-Raum-Daten hoher Ordnung an den Rändern des virtuellen k-
Raumes repräsentiert. Durch das Verringern der räumlichen Auflösung wird die Akquisition hö-
herer Frequenzkomponenten vernachlässigt. So entsteht ein Abbruchkriterium für die Fouriert-
ransformation, die das Resonanzsignal des gemessenen Objektes zum „Bildschirmbild“ rekons-
truieren soll. Die fehlenden hochfrequenten Anteile machen sich als Signaloszillation (kantenpa-
rallele helle und dunkle Streifen) bemerkbar (s. Abbildung 6). Die Fouriertransformation erreicht 
also bei der Darstellung örtlich begrenzter Signalsprünge durch die fehlende Information die 
Grenzen der Abbildbarkeit. Das Erscheinungsbild dieser Artefakte wird als Gibbs Ringing oder 
50 
 
Abbildung 6: Simulation von Signalintensitätsprofilen einer MRT-Messsequenz der kurzen Herzachse: Verglichen 
werden Linienprofile mit hohem und niedrigem Kontrast zwischen Blut im Ventrikelkavum (hohe SI) und Myo-
kard (niedrige SI). Signaloszillationen treten bei Reduktion der Bildauflösung (rechts) an den SI-Grenzen auf und 
nehmen bei höheren Kontrastwerten zu (modifiziert nach Gerber et al., 2008) 
Kantenoszillation bezeichnet, wobei die Breite der Oszillationen mit zunehmender Bildauflösung 
abnimmt. Die Einstellung höherer Bildauflösungen durch Reduktion der Größe des Raumele-
ments relativ zur Größe der darzustellenden geometrischen Struktur führt zu feineren bzw. weni-
ger sichtbaren Schwankungen der Signalintensität an abrupten Gewebegrenzen. Wie Di Bella et 
al. (2005) in einer Studie an (unbewegten) ex-vivo Hundeherzen zeigten, nimmt die Breite der 
Kantenoszillation und das Auftreten von „dark rim“ Artefakten mit zunehmender Bildauflösung 
ab. Die Amplitude der Signal-Auslenkung wird durch den Kontrast an der Objektgrenze be-
stimmt. Am deutlichsten sichtbar ist das Artefakt daher an Grenzen zwischen Geweben mit gro-
ßen Differenzen in der Signalintensität wie etwa dem KM-gefülltem Kavum des linken Ventri-
kels und dem noch nicht Kontrastmittel-durchflutetem Myokard.  
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In der vorliegenden Studie wurde das Auftreten von „dark rim“ Artefakten in der hochauflösen-
den myokardialen Perfusionsbildgebung bei 3 Tesla evaluiert. Dabei wurden Anzahl der „dark 
rim“ Artefakte bei höherer Auflösung (3 Telsa) im Gegensatz zur niedrigen Auflösung (1,5 Tes-
la) signifikant reduziert. Als Erklärung dieses Ergebnisses kommt am ehesten die Reduktion von 
Trunkationsartefakten bei höheren Auflösungen („Gibbs Ringing“) in Frage. Ein ähnlicher Effekt 
wurde von Plein et al. (2007) beschrieben, in deren Studie eine Reduktion der Breite von „dark 
rim“ Artefakte von 2,4 zu 1,6 mm nach Erhöhung der räumlichen Auflösung von 2,6 x 2,6 mm2 
auf 1,4 x 1,4 mm2 mittels k-T-SENSE ermittelt wurde  
Die Faktoren Bewegung und Suszeptibilität, sind im Zusammenhang dieser Studie als Erklärung 
der verringerten Anzahl an „dark rim“ Artefakten weniger wahrscheinlich: Zum einen ergaben 
sich durch die Konfiguration der Messsequenzen keine wesentlichen Veränderungen der Messzeit 
und zeitlichen Auflösung. Zum anderen wäre aufgrund zunehmender Suszeptibilität bei höheren 
Feldstärken eher mit einer Zunahme von Artefakten bei 3 Tesla zu rechnen. Die Untersuchung 
dieser – und möglicher weiterer – Faktoren bei der Entstehung von „dark rim“ Artefakten war 







Hochauflösende myokardiale MRT-Perfusionsbildgebung bei 3 Tesla ist mit Verbesserung der 
räumlichen Auflösung um 60 % gegenüber Standartprotokollen bei 1,5 Tesla technisch durch-
führbar. 
Im Vergleich mit 1,5 Tesla sind wesentliche Verbesserung der Bildqualität und eine Reduktion 
von „dark rim“ Artefakten möglich.  
In nachfolgenden Studien sollte untersucht werden, ob die verbesserte Bildqualität zu einer er-
höhten diagnostischen Treffsicherheit der myokardialen „first-pass“-Perfusionsbildgebung in der 






Ziel der vorliegenden Arbeit war die Evaluation einer neuen räumlich hochauflösenden Kont-
rastmittel-verstärkten MRT-Sequenz zur Darstellung der myokardialen Perfusion bei 3 Tesla im 
Vergleich zu einer Standard-Perfusionsuntersuchung bei 1,5 Tesla in einem Probandenkollektiv 
(n=26). Beide Sequenzen wurden in Hinblick auf Bildqualität, Bildkontrast und die Anzahl der 
„dark rim“ Artefakte miteinander verglichen. 
Bei beiden Feldstärken wurde zur Signalakquisition eine T1-gewichtete TFE-Sequenz mit Satura-
tion-Recovery-Vorpuls und segmentierter k-Raum-Konstruktion in Verbindung mit paralleler 
Bildgebung (SENSE) eingesetzt. Alle 26 Probandinnen und Probanden nahmen an den Untersu-
chungen bei 3 Tesla (Pixeldimensionen 3,78 mm2) und 1,5 Tesla (Pixeldimensionen 9,86 mm2) 
teil. Anschließend wurden aus den generierten Daten die CER und Bildqualität (1, nicht diagnos-
tisch bis 4, exzellente Bildqualität) bestimmt. Zudem führten wir eine semiquantitative Analyse 
der Anzahl von „dark rim“ Artefakten durch.  
In den hochauflösenden MRT-Sequenzen bei 3 Tesla ergaben sich im Vergleich zu 1,5 T eine 
leicht verbesserte CER (1,31 ± 0,32 bei 3 T; 1,14 ± 0,34 bei 1,5 T; p<0,01), eine deutlich verbes-
serte Bildqualität (3,03 ± 0,43 bei 3 T; 2,37 ± 0,39 bei 1,5 T; p<0,01), und eine deutliche Reduk-
tion von „dark rim“ Artefakten (139 ± 2,09 bei 3 T; 243 ± 2,33 bei 1,5 T; p<0,01).  
Die räumlich hochauflösenden „first-pass“ Perfusionssequenz ist – bei Perfusionsuntersuchungen 
in Ruhelage – einer Standard-Perfusionssequenz bei 1,5 Tesla in Bezug auf die Bildqualität und 
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